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EDITAL CONVOCATORIO

Pregão EIetrônico no 2022.06.28.1

1a Parte: PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE sito à Praça Dirceu Figueiredo, s/no - Centro,
Juazeiro do Norte - Ceará, por intermédio do Pregoeiro e Membros da equipe de apoio designados pela
Portaria n0 0006/2022, de 03 de Janeiro de2022, torna público, para conhecimento dos interessados, que no
dia e hora abaixo indicados será realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo tUÉnOn
PREÇO que será regida pela Lei Federal n0 10,520, de 1710712002, Lei Complementar no 123, de 1411212006,
Decreto Federal no 10.024, de 2010912019, e subsidiariamente a Lei Federal n0 8.666, de 2110611gg3, além
das demais disposições legais aplicáveis, A presente licitação será no site https://bllcompras.com.
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2A PaTte: DAS CLAUSULAS EDITALíCAS

1.0 DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos hospitalares, mobiliários e bens de
informática destinados ao atendimento das necessidades do Hospital São Lucas, ahavés da Secretaria
Municipalde Saúde de Juazeiro do Norte/CE, conforme anexos, partes integrantes deste edital.

2.0 DO ACESSO AO EDITAL DO LOCAL DE REALIZACÃO
2.1. O edital está disponível gratuitamente nos sitios:
www.tce.ce.gov.br/!icitacoes ; www.iuazeirodonorte.ce.qov.br e bllcompras.com.
2.2. O certame será realizado no endereço eletrônico:
bllcompras.gom.

3.0. DAS DATAS E HORARTOS DO CERTAME

\-/ 3,1, lNÍClo DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 30 de junho de2022,às 09:00 horas,
3.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12 de julho de 2022, às 09:00 horas.
3.3. lNíclo DA sESSÃo DE DISPUTA DE PREÇos: 12 de jutho de2022,às 09:30 horas.
3.4. REFERÊUCtn DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será observado o

horário de Brasilia/DF.
3,5. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçáo
do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 48h (quarenta e oito horas) a contar
da respectiva data.

4.0 pA qEpE pA ENTIDADE RESPONSAVEL PELA LTCTTACÃO

4,1, A Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte está localizada na Praça Dirceu Figueiredo, s/no - Centro -
Juazeiro do Norte/CE, CEP, 63,010-000, telefone PABX: (88) 3566 1047,

4.1.1. Asede da Comissão Permanente de Licitação está localizada na Av. Leão Sampaio, no 1748 - 10 andar

- Lagoa Seca - CEP: 63,040-000 - Juazeiro do Norte/CE, telefone: (88) 3199-0363,

5.0 DOS RECU ORCAMENTÁNIOS f
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5,1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotaçoes Orçamentárias constantes no quadro

a baixo:

LODA PARTICIPAÇÃO, OO CREDENCIAMENTO E DA DECLARACÃO
6.1. 0s interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao sistema
bllcompras.com.
6.1.1. As regras para credenciamento estarão disponíveis no sítio eletrônico constante no subitem 2.2, deste
edital.

6,1.2. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional (bllcompras.com) poderá ser

esclarecida através de uma empresa associada ou pelo telefone (41) 3097-4600, ou ainda através da Bolsa

de Licitaçoes do Brasil, pelo e-mail : contato@bllcom Dras.com

6,2. Poderão participar desta licitação empresas sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades

em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por açôes, anônima e limitada) e de sociedades

simples, associações, fundações e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste País,

cadastrados ou não no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, e que

satisfaçam a todas as condiçÕes da legislação em vigor e deste edital.

6,3. A licitante que participar desta licitação com suas condições de habilitação vinculadas ao documento

Certificado de Regisko Cadastral, obriga-se, apos a emissão do CRC, a declarar sob as penalidades da lei, a

superveniência de fato impeditivo de sua habilitaçã0,

6.4. Poderá participar desta licitação toda e qualquer pessoa física e jurídica idônea cuja natureza seja

compatível com o objeto licitado.

6.5. Será garantido aos licitantes enquadrados como microempresas, empresas de pequeno porte e as

cooperativas, que se enquadrem nos termos do art.34, da Lei Federal no 11.48812007, como critério de

desempate, preferência de contratação, o previsto na Lei Complemenlar n" 12312006, em seu Capítulo V -
DO ACESSO AOS MERCADOS / DAS AOUTSTÇOES PUBLICAS.

6.6. Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar no Sistema

bllcompras.com o exercício da preferência prevista na Lei Complementar n" 12312006.

ô.7. A participação implica a aceitação integraldos termos deste edital.

6.7 .1. E vedada a participação de pessoa física e jurídica nos seguintes casos:

6.7.2. Sob a forma de consorcio, qualquer que seja sua constituição;

6.7,3. Que tenham em comum um ou mais socios cotistas e/ou prepostos com procuração;

6.7.4. Que es§am em estado de insolvência civil, sob processo de falência, concordata, recuperação judicial

ou extrajudicial, dissolução, fusão, cisã0, incorporação e liquidação;

6,7.5. lmpedidas de licitar e contratar com a Administração;

6.7.6. Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração;

6.7.7. Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes

desta condição;
6.7,8. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro técnico

sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Municipal Direta ou lndireta;

6.7.9. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país;

6,7.10. Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta licitação.

7.0. DA FORMA pE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACÃO

site : v.ilvw. j u ;izrl i rc.dsncrlr. f ü. Ç{)! l":r
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Oroão Unid. Orc. Proieto/Atividade Elemento de Despesa
06 01 10.302.0003.2.024 3.3.90.30.00
06 01 10,302.0003.2.024 4.4.90.52.00
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7,1, 0s licitantes deverão encaminhar/anexar, exclusivamente por meio do sistema da Bolsa de Licitaçoes do
Brasil, no sitio eletrÔnico www.bllcompras.com, os documentos de habilitação exigidos neste Edital,
7.1.1. Com relação à proposta inicial, basta que a mesma seja cadastrada na plataforma, com a descrição do
objeto ofertado e seus respectivos preços, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão
pública, não sendo necessário o envio/anexação da proposta inicial como arquivo digitalizado em anexo,
7 .1.2. Ao cadashar a proposta no sistema, o licitante deverá preencher a "Descrição Detalhada do Objeto
Ofertado", devendo constar os dados necessários ao exame de adequabilidade da proposta com o objeto
licitado.

7.2. O cadastramento da proposta inicial, bem como o envio dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, obtidas junto à Bolsa de Licitaçoes do Brasil
(bllcompras.com).

7,3, Os licitantes enquadrados como ME ou EPP deverão encaminhar a documentação de habilitaçã0, ainda
que haja alguma restrição de regularidade fiscal ou trabalhista, nos termos do Art, 43, § 10, da Lei

Com ple menlar no 1 23 12006.

7,4. No campo "lnformações adicionais", deverá constar necessariamente o seguinte:
a) lndicação do lote e especificação do objeto licitado com todos seus itens, de acordo com o disposto no

ANEXO l- TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, devendo ser indicada a marca e/ou fabricante do produto;

b) Preço global do lote cotado em algarismos;

c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
d) Caso o licitante seja o proprio fabricante do(s) produto(s)/bem(ns), o mesmo deverá indicar a marca de

modo a não ser identificado, neste caso, deverá incluir o Termo'UAreÀPrePBlA".
7.5. O licitante deverá informar a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que

faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n' 123, de 2006, ou cooperativa de que trata o artigo

34 da Lei n0 11.488, de 2007, no ato do encaminhamento da proposta e da documentação de habilitação, por

intermédio de funcionalidade disponível no sistema eletrônico bllcompras.com.
7.6, lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

Pregã0, íicando responsável pelo ônus decorrente da perda de negocios, diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão da parte do proprio licitante.

7.7, Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitação, por eles

apresentados, até a abertura da sessão pública.

7,8. Não será estabelecida nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas,

o que somente ocorrerá apos a realização dos procedimentos de negociação e julgamento das propostas,

7,9. Será vedada a identificação do licitante.

7.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão

disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público apos o encerramento do envio de lances.

7.11. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento

dos bens/prestação de serviços.

7.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro,

omissão ou qualquer outro pretexto.

7.13. A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, exclusivamente por meio do

sistema eletrônico (bllcompras.com), até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública,

acarretará na inabilitação/desclassificação do proponente, sendo convocado o licitante subsequente, e assim

sucessivamente, observada a ordem de classificação,
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8.0. DA ABERTURA E J ENTO DAS PROPOSTAS
8.1, Abertas as propostas, o(a) pregoeiro(a) fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidade das
mesmas. Caso ocorra alguma desclassificaçã0, deverá ser fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes,
8.2. 0s preços deverão ser expressos em reais, com ate 2 (duas) casas decimais em seus valores globais e
unitários, inclusive em propostas de adequaçã0, quando for o caso.
8.3, 0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a) e somente estas
participarão da etapa de lances.
8,4. Na elaboração {a proposta, o preço cotado poderá ultrapassar o limite máximo discriminado Anexo I -
TERMO DE REFERENCIA presente nos autos do processo em epígrafe; entretanto, na fase de lances, o
lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante no Termo de Referência, caso o
lote cotado seja composto de itens, o preço unitário do item deverá ser igual ou inferior àquele limite, Caso
não seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta escrita o menor preço deverá reduzi-lo a
um valor igualou inferior ao limite máximo do referido no Termo de Referência.
8.5. Serão desclassificadas as propostas que:

8.5.1 - Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos; que forem omissas,
vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; que se
oponham a qualquer dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos tributários; ou que

contenha preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços unitários simbolicos, preços irrisórios ou

com valor zero e ainda, preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes; ou que contenha
identificação do licitante.
8.5.2 - Que apos a fase de lances ou negociaçã0, quando houver, permanecerem com seus preços unitários
e total dos itens superiores aos preços no Anexo I (Termo de Referência).

8.6, O sistema disponibilizará campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

9.0. DA ETAPA DE LANCES

9.1, O(A) pregoeiro(a) dará início à etapa competitiva no horário previsto no subitem 3.3, quando, então, os
licitantes poderão encaminhar lances que deverão ser apresentados exclusivamente por meio do sistema

eletrônico,

9.2.Paraefeito de lances, será considerado o valor global do lote.

9.2.1. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante no

Termo de Referência; e, caso o lote cotado seja composto de itens, o preço unitário do item deverá ser

inferior àquele limite. Caso não seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta o menor
preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido Termo de Referência,

9,2,2. 0s licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu último lance registrado no

sistema, ainda que este seja maior que o menor lance já ofertado por outro licitante,

9.2,3. Em caso de dois ou mais lances de igual valor, o Sistema da bllcompras,com fará sorteio.

9.3. Durante a sessão pública de disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor

lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao(a) pregoeiro(a) nem aos demais
participantes.

9.4. No caso de desconexão entre o(a) pregoeiro(a) e o sistema no decorrer da etapa competitiva, o sistema
poderá permanecer acessível à recepção dos lances, retornando o(a) pregoeiro(a), quando possivel, sem
prejuízos dos atos realizados.

9,4,1, Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por um tempo superior a 10

(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após

a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para a divulgação.

Y
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9,4.2, Caberá ao licitante à responsabilidade por qualquer ônus decorrente da perda de negócio diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão da parte do próprio licitante.

9.5. O modo de disputa adotado para este certame será o "Aberto e Fechado", nos termos do Art. 31, inciso ll

c/c Art. 33, do Decreto Federal no 10.02412019, observado os seguintes termos:
9.5.1 . A etapa inicial de envio de lances desta sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos.

9.5.2. Encerrado o prazo previsto no item acima, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos
lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances

será automaticamente encerrada.

9.5.3. Encerrado o prazo aleatoriamente determinado, conforme item acima (ate 10 minutos), o sistema abrirá

a oportunidade para que o autorda oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores ate 10%

(dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será

sigiloso até o encerramento deste prazo,

9.5,4. Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condiçoes de que trata o item 9.5.3, os autores dos

melhores lances subsequentes, na ordem de classificaçã0, até o máximo de 3 (três), poderão oferecer um

lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.5.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances em ordem

crescente de vantajosidade.

9,5.6, Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 9.5.3 e 9.5.4, haverá o reinício

da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de classificaçã0, possam

ofertar um lances finale fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo,

observado, apos esta etapa, o disposto no item editalicio 9.5,5.

9.5.7. Na hipotese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências
para habilitaçã0, o Pregoeiro poderá, auxiliado pela Equipe de Apoio, mediante justificativa, admitir o reinício

da etapa fechada, nos termos estipulados no item 9.5.6.

9,6. Após a etapa de envio de lances, o sistema identificará, em coluna propria, as microempresas e

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada,

se esta for empresa de maior pofte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto

nos artigos 44 e 45, da Lei Complemenlar no 12312006, regulamentada pelo Decreto n0 8538/2015.

9.7, Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem

com preço de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas

empatadas com a primeira colocada, no caso desta não estar enquadrada como ME ou EPP.

9.8, A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 5 (cinco) minutos

conholados pelo sistema, contados apos a comunicação automática para tanto.

9.9. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes (ME ou EPP) que se encontrem naquele intervalo

de 5% (cinco por cento), na ordem de classificaçã0, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido

no item anterior.

9.10. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre elas

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.11. A ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de

classificaçã0, de maneira que so poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou

entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado,

9.12. O sistema informará a proposta de menor preço ao encerrar a fase de disputa.
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1().() DO LICITANTE ARREMATANTE E DA NEGOCACÃO DA PROPOSTA
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances verbais da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condiçoes diferentes das previstas no Edital.
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes,
10.3, Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para

contratação no edital e seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do arl.70 e no § 90 do art. 26
do Decreto no 10.02412019 e verificará a habilitação do licitante, conforme disposiçoes do edital.
10,4. A partir da sua convocaçã0, o arrematante deverá encaminhar no prazo de 2 (duas) horas, através de e-
mail (cpl@juazeiro.ce.gov.br) a proposta de preços e, se necessário, documentação complementar,
devendo a proposta estar adequada ao último lance ofertado após a negociação referida no item 10.1 deste
edital.

10.4.1.0 não cumprimento da entrega da proposta final, dentro do prazo acima estabelecido (duas horas),

\-/ acarretará desclassificaçã0, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a

ordem de classificaçã0.
10.4.2. A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, exclusivamente por meio do

sistema eletrônico (bllcompras.com), até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública,

acarretará na inabilitação/desclassificação do proponente, sendo convocado o licitante subsequente, e assim

sucessivamente, observada a ordem de classificaçã0.

v

11.0 DA PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA

11.1, A proposta deverá ser apresentada em via única original, com os preços ajustados ao menor lance, nos

termos do Anexo ll - Proposta de preços deste edital, com todas as folhas rubricadas, devendo a última folha

vir assinada pelo representante legal do licitante citado na documentação de habilitação, em linguagem clara

e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as especificações técnicas, quantitativos, devendo ser

indicada a marca e/ou fabricante do produto e demais informaçÕes relativas ao bem ofertado.

11.1.1. A apresentação da proposta em desacordo com o previsto no item acima, acanetará na

desclassificação da mesma,
11.2.Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissã0.

11.3. O licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de item/lote inferior ao determinado no edital,

11.4. Na cotação do preço unitário, não será admitido o Íracionamento do centavo.

11,5, Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributos e demais ônus

atinentes à entrega do objeto.
11.6. No caso da licitante ser cooperativa que executará (entregará) o objeto da licitação através de

empregados, a mesma gozará dos privilegios fiscais e previdenciários pertinentes ao regime das

cooperativas, devendo a proposta apresentar exequibilidade no aspecto tributário e sujeitar-se ao mesmo

regime de qualquer outro agente econômico.
11.7. Apos a apresentação da proposta não caberá desistência.

12.0 DA HABILITAÇÃO
12.í. OS DOCUMENTOS DE HABILITAçAO DEVERAO SER APRESENTADOS DA SEGUTNTE FORMA:

a) Cópia do Cartão de inscrição no CNPJ/MF;

b) Cópia da lnscrição Estadualou Municipal, se houver;

c) Prova de regularidade fiscaljunto à Fazenda Municipal de seu domicílio;

d) Prova de regularidade fiscaljunto à Fazenda Estadual de seu domicilio;
(
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e) Prova de regularidade fiscal para com os Tributos e Contribuiçoes federais;
f) Certidão Negativa de Debitos quanto à Dívida Ativa da União;
g) Prova de regularidade fiscal junto à Seguridade Social (INSS) - CND;
h) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST;
j) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da sede
do Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada
de documentos de eleição de seus administradores;
k) Registro comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do

Licitante;
l) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em

exercício;.

m) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo orgão competente, quando a atividade
assim o exigir;

n) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

o) Balanço patrimonial e demonstraçoes contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes

ou balanços provisorios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três)

meses da data de apresentação da proposta, não sendo aceito sua substituiçâo por quaisquer outros

documentos;
p) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitaçã0, sendo esta feita mediante a apresentação de atestado(s),

fornecido(s) por pessoa(s)jurídica(s) de direito público ou privado;

p.1) Nos casos de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá ser apresentado com

firma devidamente reconhecida em cartorio competente ou acompanhado de documento de identificação do

signatário para confrontação da assinatura;
q) 0s licitantes participantes junto aos Lotes 01, 05 e 06, deverão apresentar comprovação de Autorização de

Funcionamento da empresa licitante expedido pela Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA),

compatívelcom o objeto da licitação;

r) Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer

trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatoze) anos, nos termos do inciso XXXlll, do Art. 7o

da Constituição Federal.

12.2. Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado no proprio documento, da mesma forma

que não conste previsão em legislação específica, os referidos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90

(noventa) dias, contados até a data da realização da licitação ou, se emitidos por prazo indeterminado,

conforme legislação do órgão expedidor.

12.2.1. Ficam excluídos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicos e comprovaçÕes de

inscriçoes.

Observação: Os documentos que não possuam campo especifico para a sua anexação junto a plataforma

eletrônica bllcompra.s.com, poderão ser anexados no campo OUTROS DOCUMENTOS.

13.0 OUTRAS DISPOSIÇÔES
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13,1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscale trabalhista da microempresa, da empresa de pequeno
porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal no 11.48812007, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação do(a) pregoeiro(a) , pa'a a regularização

do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, conforme dispoe a Lei

Complementar no 1 23/2006.

13.2. A não comprovação da regularidade fiscal e habalhista, até o final do prazo estabelecido, implicará na

decadência do direito, sem prejuízo das sançoes cabíveis, sendo facultado ao(a) pregoeiro(a) convocar os
licitantes remanescentes, por ordem de classificação.

14.0 DOS CRITÉROS DE JULGAMENTO
14.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO, observado o estabelecido
nas condições definidas neste edital e o disposto no Termo de Referência que norteia a contrataçã0,

tomando-se como parâmetro, para tanto, o menor preço coletado, na sequência, ou a média de preços,

sempre buscando alcançar a maior vantajosidade.

\-/ 14.1.1. A disputa será realizada por lote, sendo os preços registrados em ata.

14.1.2. A proposta final para o lote não poderá conter item com valor superior ao estimado pela

Administraçã0, sob pena de desclassificaçã0, independentemente do valor total do lote, devendo o licitante,

readequar o valor do lote aos valores constantes no mapa de preços.

14.1.3. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante

daquele Termo de ReÍerência; Caso não seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta

escrita o menor preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido Termo de

Referência.

14.1,4. Se a proposta de menor preço não Íor aceitável, ou, ainda, se o licitante desatender às exigências

habilitatorias, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente, verificando sua compatibilidade e a

habilitação do participante, na ordem de classificaçã0, e assim sucessivamente, até a apuração de uma

proposta que atenda a este edital.

14.1.5.0licitante remanescente que esteja enquadrado no percentual estabelecido no art.44, § 20, da Lei

Complemenlar no 12312006, no dia e hora designados pelo(a) pregoeiro(a), será convocado na ordem de

classificaçã0, no "chat de mensagem", para ofertar novo lance inferior ao melhor lance registrado, para, no

prazo de 05 (cinco) minutos, utilizar-se do direito de preferência.

\./ 1s. DA DESCLASSTFTCAÇÃo DE pRoposrAs:

15,1. As propostas serão desclassificadas quando apresentadas em condições ilegais, com omissôes, ou

conflitos com as exigências deste edital.

15.1.1. Com preços superiores dos ITENS/LOTES aos constantes no Termo de Referência no processo em

epígrafe, apos a fase de lances ou comprovadamente inexequíveis.

15.2. Adesclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORIO

16.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deverão ser enviados ao(a)

pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas, exclusivamente por

meio eletrônico, no endereço cpl@juazeiro.ce.gov.br, informando o número deste pregão no sistema do

bllcompras.com e o orgão interessado.

16.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão

Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e

disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e email).

I
I
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16.3. 0s esclarecimentos serão prestados pelo(a) pregoeiro(a), por escrito, por meio de e-mail àqueles que

enviaram solicitações.
16.4. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa poderá

impugnar o presente edital, mediante petição por escrito, por meio eletrônico, através da plataforma

bllcompras,com, ou pelo e-mail cpl@juazeiro.ce.gov.br.
16.5. Acolhida a petição contra o ato convocatorio, a decisão será comunicada aos interessados,
16.6, As respostas aos pedidos de impugnaçoes e esclarecimentos aderem a esse Edital tal como se dele
fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.

16.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu

o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.

16.8. Não serão conhecidas as impugnaçoes apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por

representante não habilitado legalmente exceto se tratar de matéria de ordem pública.

16.9. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a mesma no

\-, prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento desta,

16.10. Acolhida a impugnação contra o edital, será designada nova data para arealizaçáo do certame, exceto

se a alteração não afetar a formulação das propostas.

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17,1, Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor

recurso, em campo próprio do sistema, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação

das razões por escrito, por meio eletrônico, através da plataforma bllcompras,com, ou pelo e-mail

cpl@juazeiro.ce.gov.br. Os demais licitantes ficam desde logo convidados a apresentar contrarrazões

dentro de igual ptazo, que começará a contar a partir do término do prazo do reconente, sendo-lhes

assegurado vista imediata dos autos.

17.2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não habilitado

legalmente ou não identificado no processo licitatorio para responder pelo proponente,

17.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos

do disposto no item 17.1 deste edital, importará na decadência desse direito e o(a) Pregoeiro(a) estará

autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

17.4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento,

17.5. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento aos licitantes, no endereço

eletrônico constante no subitem 2.2,, deste edital.

18. pAApJUDTCAÇÃO E pA HOMOLOGACÃO

18.1. A adjudicação dar-se-á pelo(a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição de recursos. Caso

contrário, a adjudicação ficará a cargo da autoridade competente.

18.2. A homologação da licitação e de responsabilidade da autoridade competente e so poderá ser realizada

depois da adjudicação do objeto ao vencedor.

18.3, No caso de interposição de recurso, sendo a adjudicação da competência do titular da origem desta

licitaçã0, decidido o recurso, este homologará o julgamento do(a) pregoeiro(a) e adjudicará o objeto ao

vencedor.
18.4. O titular da origem desta licitação se reserva ao direito de não homologar ou revogar o presente

processo por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e

mediante fundamentação escrita.
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18.5. 0 sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1 0 licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administraçã0, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo

das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominaçoes legais.

19.2 A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcialdo
contrato, erro de execuçã0, execução imperfeita, mora de execuçã0, inadimplemento contratual ou não

veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:
| - advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.0 8,666/93, poderá ser aplicada nos

seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante,
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave,

ll - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas
Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com
instruções fornecidas pela Contratante);
a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na prestação dos

serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 100/o do mesmo valor;

b) de 20/o (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por inÍração a qualquer cláusula ou

condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;

c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em conigir qualquer serviço

rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem à

data da comunicação formal da rejeição;

lll - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de

Juazeiro do Norte, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que

aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de

deconido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

19.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditorio e à ampla defesa,
garantida nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos l, ll e lll do item 19.3 supra

e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso lV do mesmo item,

19.4 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar

da notificação ou decisão do recurso, Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente

descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da

Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e

cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes,
'19,5 As sanções previstas nos incisos lll e lV do item 19.3 supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em

razão do contrato objeto desta licitação:
| - praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
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ll - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos
ilícitos praticados;

lll - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.

19.6 As sançoes previstas nos incisos l, lll e lV do item 19.3 supra poderão ser aplicadas juntamente com a
do inciso ll do mesmo item, facultada a deÍesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.

19.7 A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5% (cinco por

cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabiveis, por caracterizar
descumprimento total da obrigação assumida,
19.8 As sanções previstas no item 19.8 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não

vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse,

20. DA CONTRATAÇÃO

20.1, A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura

do contrato, Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que solicitado durante o seu

transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito,

20.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas neste

edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da contrataçã0.

20.3. Quando a adjudicatária não comprovar as condiçoes habilitatorias consignadas neste edital, ou recusar-

se a assinar o contrato, poderá ser convidado outro licitante pelo(a) pregoeiro(a), desde que respeitada à

ordem de classificaçã0, para, depois de comprovados os requisltos habilitatorios e feita a negociaçã0, assinar

o contrato.
20.4. A forma de pagamento, prazo contratual, reajuste, recebimento e demais condições aplicáveis à

contratação estão definidas no Anexo lV - Minuta do Contrato, parte deste edital,

21, DAS DISPOSICÔES GERAIS

21.1. Esta licitação não importa necessariamente em contrataçã0, podendo a autoridade competente revogá-

la por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante

decisão devidamente fundamentada, sem quaisquer reclamações ou direitos à indenização ou reembolso.

21.2.É.facultada ao(a) pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquerfaseda licitaçã0, a promoção de

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatorio, vedada a inclusão

posterior de documentos que deveriam constar originariamente na proposta e na documentação de

habilitaçã0.

21.3.O descumprimento de prazos estabelecidos neste editale/ou pelo(a) pregoeiro(a)ou o não atendimento

às solicitaçoes ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO.

21.4.Toda a documentaçáo fará parte dos autos e não será devolvida ao licitante, ainda que se trate de

originais.
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ão os dias de início e incluir-se-ão os dias

de vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem somente em dia de expediente

na Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte.

21.6. 0s licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

Y
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21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará no afastamento do licitante,

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

21.8, Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de

reprografia autenticada por cartório competente ou por Servidor da Administraçã0, Caso esta documentação

tenha sido emitida pela internet, só será aceita apos a confirmação de sua autenticidade.

21.9. Todas e quaisquer comunicaçoes com o(a) pregoeiro(a) deverão se dar por escrito, com o devido
protocolo com sede na Comissão Permanente de Licitaçã0, via e-mail institucional cpl@juazeiro.ce.gov.br,

ou no proprio chat da plataforma do bllcompras.com "sala virtual" onde estará acontecendo o certame.

21,10. Fica terminantemente proibido ao(a) pregoeiro(a) prestar quaisquer informações sobre o pregão já

publicado e/ou em andamento, sob qualquer hipotese ou pretexto usando telefonia fixa ou móvel, como forma

de garantir a lisura do certame.

21.11, Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), nos termos da legislação pertinente.

21.12. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa.

21.13. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo Ônus

decorrente da perda de negocios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou

de sua desconexão;

21.14. A apresentaçã0, por parte dos licitantes, de DECLARAÇÃO FALSA relativa ao cumprimento dos

requisitos de habilitação, aos impedimentos de participação ou ao enquadramento como microempresa ou

empresa de pequeno porte sujeitarâ o licitante às sançoes previstas neste Edital, e art. 37 da Lei

Complementar n0 12312006, independentemente da adoção de providências quanto à responsabilização

penal e art. 299 do Codigo Penal Brasileiro.

21.15.0 foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da

Comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.

22. DOS ANEXOS

22,1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO I - Termo de Referência (Orçamento Básico);

ANEXO ll- Modelo de Proposta de Preços;

ANEXO lll- Modelo de Declaração Relativa ao Trabalho de Empregado Menor;

ANEXO lV - Minuta do Contrato.

Juazeiro do Norte/CE, 28 de junho de 2022.

\-/

\./

Marcos Wesley Leite Tavares

Pregoeiro Oficial do Município
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ANEXO I

^
TERMO DE REFERENCIA

f
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1 . oBJETo DA coNTRATIçÃo
1.1 - Aquisição de equipamentos hospitalares, mobiliários e bens de informática destinados ao Hospital São Lucas,

através da Secretaria de Saúde do Município de Juazeiro do Norte/CE, conforme especificaçôes contidas nos

anexos deste Edital.

1.2. DA MODALTDADE DE LrCrrAçÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
1.2.1 - Para a aquisição deste objeto será adotada a modalidade de licitação denominada PREGÃO, em sua

forma ELETRÔtrttCl, a qual observará os preceitos de direito público e, em especial as disposições do Decreto

Federal no7,89212013, alterado pelo Decreto n0 9,488/2018 e Decreto Federal no 10.02412019, subsidiariamente
pela Lei Federal n0 8.666/93, Lei Federal no 10.520102, ao que determina a Lei Complementar n"123/2006 e Lei

Complementar no 14712014 e outras normas aplicáveis à espécie.

1.2.2 - Para o julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO (POR LOTE), observando

\./ todas as condições definidas no edital e seus anexos.

1.2.3. A disputa será realizada POR LOTE, sendo os preços registrados em Ata, pelo valor unitário de cada item.

1.2.4. A proposta final para o lote não poderá conter item com valor superior ao estimado pela administraçã0, sob
pena de desclassificaçã0, independentemente do valor total do lote,

2. JUSTIFICATIVAS
2.1 . DA NECESSIDADE

2.1.1 - Assegurar o correto fornecimento de equipamentos hospitalares, mobiliários e bens de informática

destinados ao Hospital São Lucas, através da Secretaria de Saúde do Municipio de Juazeiro do Norte/CE.

2,2. DADIVISÃO POR LOTES
2.2.1 - Quanto à composição dos lotes, temos que os itens foram unificados em "LOTES" em virtude dos

mesmos guardarem compatibilidade entre si, ou seja, estão divididos pela semelhança dos produtos/bens,

observando-se, inclusive as regras mercadológicas para a aquisição dos produtos/bens, de modo a não

prejudicar a conconência entre os participantes, mantendo a competitividade necessária à disputa.

2,2.2 - No objeto em tela, caso fosse adotado o critério de julgamento por item, poderia se gerar um número

muito grande de vencedores para o atendimento de um mesmo objeto, o que dificultaria a coordenação das

atividades, pois a Secretaria solicitante não conta com servidores suficientes para fiscalizar e acompanhar um

\-/ elevado número de contratos. Desta feita, optamos pelo critério de julgamento "Menor Preço por Lote",

contudo, havendo a divisão, como já mencionado, com base na semelhança dos produtos/bens unificados em

seus respectivos lotes, o que assegura uma maior amplitude na concorrência e uma maior segurança e

exatidão no fornecimento dos produtos, os quais, em virtude da sua similaridade e necessidade da

Administração, com esta composição de lotes, serão fornecidos por um mesmo fornecedor, evitando-se, de

tal forma, atrasos na entrega, entregas parciais com a ausência de alguns dos itens, e solução de

continuidade nas funções primordiais desta Administração Pública, ocasionada pela não integralidade dos

produtos/bens imprescindíveis ao atendimento do lnteresse Público, com relação aos itens componentes do

respectivo lote.

2.2.3 - No que diz respeito ao Princípio da Economicidade e em contralar a proposta mais vantajosa,

individualizar a contratação do aludido objeto sobrecarrega a Administração Pública e encarece o contrato

final, uma vez que os licitantes possuirão uma margem de negociação bem maior por estarem

comercializando uma maior parcela (Lote) do objeto licitado. Dessa forma, na divisão por lote do objeto em

tela, há um grande ganho parc a Administração na economia de escala, tendo em vista que implicaria em

aumento de quantitativos e, consequentemente, numa redução de preços a serem pagos pela Administração,

{
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3 - DO FORNECIMENTO

3.1 - A empresa a ser contratada, deverá fornecer os produtos conforme descrição na planilha abaixo:

Av" Leã* Sa;npaio, r"ro 1748 - Lo ni:dar * Lagr:a Seca - CãP: 63.04ü-0*0 * -'?uazeirt do ttk:rte/Cf; - Fone: i88)31S9"
site : u,twui. j uazei rodct':orte"ce.ç*v" i:l'

Lote : 01 - Equip. Hospit. e Mobillários

Item Especificação Unld Qtde. Marca/Modelo Valor
Estimado Valor Total

2 35.400,00 70.800,00UND

000í INCUBADORA NEONATAL - microprocessado digital que
controla a temperatura do ambiente do recém-nascido com
base no ajuste da temperatura do ar (interior da cúpula) ou na
temperatuÍa do paciente. Modos de operaçâo: ATC
(temperatura do aÍ controlada). Sistema pela qual a

temperatura do ar é controlada automaticamente por um sensoÍ
de temperatura conforme um valor pré-estabelecido pelo
usuário; ITC (temperatura do RN controlada). Sistema pela
qual, a temperatura do rn é controlada automaticamente através
da mediçáo exercida por um sensor que capta a temperatura da
pele do rn, conÍorme um valor estabelecido previamente pelo
usuário (servo controle), ajustando automaticamente a

temperatura do ar. cúpula em acrÍlico transparente com frente
rebatida, Íormato úapezoidal para melhor homogeneidade do
calor. Cinco portinholas com trincos para abertura com c
simples toque dos cotovelos. Guarnições atóxicas para entrada
de tubos, drenos, kaquéias de respiradores, balança e etc.,
entrada específica para nebulizador. Levantamento total da
cúpula pela parte frontal da incubadora e abertura frontal em
toda extremidade para tratamento intensivo. Exclusivo sistema
de amortecimento da cúpula para fechamento suave e abertura
segura, que evita possÍveis acidentes por quedas bruscas e

guarnição pare amoíecer o fechamento junto à base. Nlvel de
ruÍdo no interior da cúpula conforme estabelecido por norma,
Leito do paciente em material plástico com sistema radic
transparente que permitir a simples e rápida tomada de raios r
sem a necessidade de deslocaÍ o paciente do seu ambiente de
conforto. Trilho que proporciona deslocamento suave do leitc
para fora da cúpula com trava limitadora de segurança;
removÍvel e gaveta para colocaçáo do chassi de raios x;

sistema de ajuste simples e seguro para quatro posições dc
leito sem a necessidade de abrir a cúpula: trendelenburg,
horizontal alta, horizontal baixa e próclive. Painel com teclas
simples toque. Três mostradores visuais independentes que

mantêm a visualização constante das temperaturas
programadas e reais, displays digitais das temperaturas do ar,

da pele e de ajuste. Display em cristal lÍquido (lcd) para

informaçôes alfa numéricas. lnforma o modo de operaçáo atua
do equipamento (modo ar ou modo seryo controle). Tecla
especial para liberação da temperatura programada até 39oc,

Teclas para seleçáo do modo de operaçáo: modo servo (rn) ou

modo ar (ar). lndicador visual do controle termostático. Tecla de
inibiçáo de alarme (áudio). Tecla de proteçáo do teclado contra
mudanças acidentais da programaçâo. Tecla liga/desliga. Tecla
para seleçâo das funçôes. Contador de horas / minutos i

segundos digital /cronômetro integrado ao painel. Funções
independentes integrado ao painel para reinicializaçáo dc
cronômetro e auto teste. Bateria interna recarregável para

sinalização de falta de energia. Memória dos últimos valores
programados em caso de falta de energia. Alarmes indicaçãc
visual e sonora dos alarmes de hipotermia, hipertermia
subtemperatura, sobretemperatura, falha no sistema, falha de

circulaçáo de ar na cúpula, falha de aquecimento, falta de

energia, sensor rn desconectado, falha no sensor e cúpula
aberta. características de desempenho modos de controle: atc
(ar) / itc (rn); faixa de trabalho no modo ar (atc): +2loc a +37oc,

faixa de trabalho estendida até 39oc - modo ar (atc): +37oc ê

+39,0oc; faixa de trabalho no modo rn (itc): +34oc a +37,5oc

faixa de trabalho estendida até 39oc - modo rn (itc): +37,50 c a

+3Yc; resoluçâo da programação e indicaçáo dos displays
O,1oc; Íaixa de leitura do display ar e rn: Ooc a +50oc; errc
máximo para o indicador de temperatUq qq l!.148É!i_9II!
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máximo para o indicador de temperatu ra do ar: +/-1,soc;
máximo para a temperatura de controle: +/-1,soc; tempo
aquecimento de 25oc a 36oc: 30 minutos.; gabinete/corpo possu
gabinete com tratemento antiferruginos o e pintura com tinta
alta resistência (reletrostática a pó) que resiste ás limpezas
desinfecções. Possuir depósito de água e umidificadore removÍvel que evita criadouro de bactérias e facilita

Gaveta para gelo
ita e controla da entrada
de ar da cúpula por dentro d
a que o ar da cúpula náo

contato com o painel eletrônico, evitando desta

assepsia diária e terminal.
Regulador de vazáo que lim
oxigênio. Duto para passagem
gabinete da incubadora de form

impurezas indesejáveis dentro da cúpula. Acesso total ao
para limpeza e assepsia, ventoinha facilmente removÍvel

\-/

\-/

limpeza sem a necessidade de remoção do painel eletrôn
que evita as constantes remoçôes do painel, além de facilita
consideravelmente a máo de obra do profissional da s
Entrada ampla de ar eÍerno para reduzir o acúmulo de
expirado dentro da cúpula. Trava de segurança para
acidentes. Painel traseiro com entrada para cabo de energia
ÍusÍveis. Caninho contendo quatro rodÍzios com travas
Acompanha sensor de pele de alta sensibilidade para medir
temperatura do paciente, filtro para retenção de
(retenção de 0,5 mÍcron), pegador para locomoção do
cantoneiras protetoras contra impactos, suporte para soro
quatro ganchos, sinalizador a distância das situaçóes
alarmes através de led acima da incubadora para facilitar
visualizaçáo, cabo de força kipolar e manual de
Equipamento fabricado e ceÍificado conforme: normas
nbr iec 60601-1 + emendas obrigatórias - prescriçÕes
para segurança; normas têcnicas nbr iec 60601-1-2
compatibilidade eletromagnética, prescrições gerais
segurança. Normas técnicas nbr iec 6060í-2-19 +
obrigatórias - prescriçÕes para segurança

recém

Ârr. l..r:âo §&rrpai*, *ts 3"?4* - 1.rr ãltd*r * l*çao §"rlcs - il[Ê; 63.§írfi-0üü * _iuai:*il.o
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recém-nascidos. Deve permitir um fluxo da mistura de Ar e
aquecida e umidiÍicada a uma pressâo controlada através
coluna de água e borbulha, proporcionando uma press
Positiva ContÍnua nas Vias aéreas - CPAP - de modo n
invasivo. Deve possuir umidificador Microprocessado

adequada para o CPAP. Possui sensores de nlvel de
alarme, válvula de escape de pressâo e visualizaçáo
temperatura. Deve possuir válvula de alívio de segurança
ocorrência de uma oclusão no ramo inspiratório, a válvula
alÍvio do circuito irá limitar o excesso de pressão no lin
projetada para atuar com uma pressão de 17cmH2O a um
de 8Umin. Deve possuir Frasco gerador de bolhas:
reservatório de água que regula a pressáo do circuito em H
(cmH2O) através de régua graduada. Neste
observa-se a mistura de Ar e 02 originando o
borbulha da água. Possuir Válvulas reguladoras
para 02 e Ar, equipadas com manômetro, regulam a
de entrada para 3,5Kgf/cm2, protegendo o circuito do
Possuir Gorro Confeccionado em tecido de fibras
antialérgico com tecnologia que absorve a transpiração da
permitindo uma rápida evaporaçáo. Apresentar ainda
função, como gorro auxiliar com passagem para fixaçáo
circuitos do paciente e como banda de proteção ocular para
em foloterapias. Acompanhar: Kit CPAP Nasal lnfantil

APARELHO DE Des para
tratemento das patologias rêspiratórias oxigenoterapiapor

dealarme denÍvel eágua comsuperaquecimento
eletrônico mantendomicroprocessado

a

n

process
de

recém-nascidos de

UND 2 3.579,00 7.158,00

hiperbilirrubinemia neonatal, submetendo o paciente a
exposição à radiação concentrada no espectro azul, da
visÍvel, tanto por baixo como por cima do leito. Aparelho

DE

alta

lA - Para t

UND 3 5.433,00 '16.299,00
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microwatts/cm2.nm no centro do colcháo, composto de
conjunto de fontes de luz de baixo consumo de energia e
durabilidade, disposto na base de um berço de acrÍlico;
translúcido para permitir a passagem de luz para o paciente
lâmina arqueada de acrÍlico, com supeíÍcie interna

para

compartimento para guarda de material. O
desmontável e de fácil limpeza. Chave I iga/desliga, fusÍvel
proteção e dispositivo de segurança para
Acompanha radiômetro para monitoraçáo da medida
irradiância. HorÍmetro para controle do tempo parcial
tratamento e do tempo de utilização total da fonte emissora
luz. O calor gerado pelo conjunto emissores de luz é diss
por um sistema de ar Íorçado. Deve possuir sistema
desligamento automático do aparelho em caso
sobreaquec imento temperatura maior que 39oC); Carro
rodÍzios de 4" com freio; Alimentaçáo elétrica: 220V (60
conforme local de instalação; Certificado de acordo com
normas NBR lEC60601-1(segurança elétrica), NBR IEC 60601
2-50(segurança em aparelhos de fototerapia) e NBR I

60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). Registro
ANVISA. de fabricante

§ampaio, no l74S - Lo ardar * Lagoe Seca * CEP: 63.04ü-fi#ü * Jua:eirc do Nortc/Ci: Fone: {§S}31

que se sobrepÕe ao berço, jogando a luz de volta
paciente e aumentando a irradiação. O sistema ainda

\-,

\-/

0004
sistema passa/falha; memória,
equipamento no mÍnimo os

comunicaçáo para computadores, bateria

automatizado e possu
Deve acompanhar o

óriosacess ab erasivapasta untoeletrodos,condutiva, conj
olivas de vários tamanh os, impressora, cabos

recarregável e

Bera portátil que realiza teste-eq

UND 1 50.000,00 50.000,00

0005
em aço redondo com pintura epóxi, pés com rodÍzios

diâmetro sendo 2 com freios em diagonalcom 2" de
emremovÍvel acrÍlico com detransparente ajuste

manual. DimensÕes 75m0, xmentocompri 0,40m largura
altura.

- Cuna AcrÍlica - estruturaBerço Para

UND 3 898,00 2.694,00

0006

tõoo?

0008

por elemento aquecedor localizado na parte superior do
Possuir giro bilateral no plano horizontal para
do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento
filme radiográfico. Leito do recém-nascido construldo
material plástico rediotransparente com laterais rebatÍveis d

colcháo de espuma de densidade adequada ao leito
paciente em material atóxico, com revestimento removÍvel
antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço
em tinta epóxi ou simÍlar, mobilidade através de rodízios
freios e para-choque. Display a LED ou LCD para inclinaçáo
têmperatura e potência desejada; memória para retenção d
valores programados. Sistema de controle m
com modo de operação servo controlado através de sens
ligado ao RN e manual; relógio apagar incorporado;
audiovisuais intermitentes para visualizaçáo de no mÍnimo;
de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de
ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar
equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito
armazenamento de materiais diveÍsos e haste para suporte

removÍveis ofacilitar aoacesso mpara paciente, ajuste
do leito nas inclin nimasmÍ deaçÕes PrócliveeTrendelenburg

com sistema deBerço aquecido:

elétrica 220 v ou

UND 3 18.269,00 54.807,00

complemento da perneira removÍvel. Com rodÍzios e
grades na regiáo do dorso,
em poliuretano ou similar.

injetado e com acabamento
Capacidade mínima de

com as

de coxas ecalcanhar tsd parapositivo
d ividida nem mínimoo 3 dorso,seçÕes; assento, perneiras

'120 kg

CAMA PPP - cama ppp com pernas removível,
coleta de lÍquidos.

UND 5 6.487,00 32.435,00

automático com display de cristal lÍquido que realiza teste
Triagem

os de
UND 1 26.500,00 26.500,00

Av. Leáo
site: \4rww"juiizr.iÍodonorte.ce^Çov. br
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(TE). Faixa de itensidade em torno de 40 dB a 70dB PD e
TE. Deve apresentar sistema pass affalha, faixa de freq
faixa de itensidade de estÍmulo, saÍda máxima. Deve possu
memório para no mÍnimo 200 exames e realizar a impressáo
resultado. Deve acompanhar o aparelho conjunto de olivas
vários lamanhos, impressora, software, cabos
comunicação para computadores, bateria recarregável e m

trans

\-,

\-,

0009

apresente as informaçÕes dos parâmetros monitorados

servocontrole continuo de umidade relativa do ar; alarmes

indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e
pelo meno§. Memorizaçáo dos últimos valores programados
temperaturas, umidade e alarmes para o caso de Íalta
energia; sistema de circulação de ar dentro da
Acompanhar o equipamento no mÍnimo: Gabinete (1 ou

cabqs, sensores, adaptadores e conectores necessários ao s

Neonatal Espec eq
emconstruÍdo aterialm náo-ferroso evitarpara

Íacilitar la acrílicoemassepsia; cúpu detransparente
aevitarpara de calorduplas perda utrpor possirradiação;

de ura e/ou nismomecaseg nça de amoíecimento
suavefechamento da evitarcúpula para acidentes poss

de rebatÍvelacesso menporta pelopossuir 5 portinh
comovais trincos serque possam comaberlos cotovelosOS

ASfacilitandorespirados, demanobras semintubação,
as do ambiente, utrcondições poss nasa{ubos islaterapass

o deacessopermitindocúpula, ecabos itoscircu para
rodÍzioscom depaciente uporte 4menospelo polegadas

deleitofreios; constru emÍdo materialpaciente plástico,
e oradiotransparente, permitindo deprocedimento

Íemoversem douste leitopaciente nas mÍn tmai posiçÕes
de Trendelen Prôclive sem abrir ulaburg cúp
de ddeslocamento leitoo fora dapata ancúpula, paíe

fácil acesso e remoção
display de LCD ou LEDs

deatravés trilhos com detrava colcháotrpossusegurança;
dema idadedensespu ao doconfortoadequada paciente

de materiais atóxicos auloe ex utvets N ãoing possuir
litanfaci OSdovivos, detrabalhos elimpeza desinfecçào;

de controle demicroprocessado
emanutençáo calibração, possuir

deServocontrole d ato ÍcAtemperatura do(Temperatura
e de temtTccontrolada) Rndopele peratura

evisual onoros node Ínm imo Altaindicaçáo temperatu
Baixaarlpele; temperatura Alta crrcde doarlpele; ulação

e dodesconexáoHipotermia a, àsensorhipeíermi pele
defalta sensor deÍalta despaciente energia, ligam

automático em decaso alta desistematemperatura; segurança
teclapossuir silenciar alarmespara

at

de esuportegavetas); soro; duas prateleiras
de mlnimosuporte uipamentos queeq suporte

fu elétrica

UND 4 36.680,00 146.720,00

0010

acesso frontal e outra e acesso lateral, ambas com
duplas, possuir portinholas com menga punho e

material plástico antialérgico com dimensões que
adequada ergonomia para cinto de segurança em
macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colch
removÍvel, impermeável e de material atóxico e auto extingu

emconstruÍda comacrÍlicocúpula transparente, paredes
atod uas su perflcie do contraproteçãopara paciente perda

Basecalor em material possuirplástico, pataalças transporte
decilindrosdois pata medici natssuportes Portagases

autolaváveis em silicone atóxico; I portinhola tipo Íris
de deubos renosd chPara todopassagem queoque proteg
da Deveincubadora. leitopossuir removÍvelperÍmetro

Transporte -eq

com densidade e

UND 2 35.400,00 70.800,00

Á'.r. L*à* $.:trtpüifi, ;"rü 174& - l1) and
site : wrryw.j iiãzsi rúcl*norte.cc. ç*v. br
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removÍvel. Entrada de oxigênio sem despejo de
atmosÍera, permitindo alta eficiência, economia e

gás

acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumÍnio tipo D ou
para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora

acoplada e suporte com altura ajustável, com rodízio e freios
Umidificação através de espuma sob o leito. lluminação
com haste flexÍvel para ajuste do foco. Deve possuir filtro
retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar
monitorizaçáo térmica do ambiente do paciente, possu
controle microprocessado de temperatura de ar do
interno da incubadora e controle de lemperatura do
mediante um sensor de temperatura de pele. Deve
alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta
energia da bateria, bateria em carregamento, Íalta dede ar, alta/baixa tem peratura do at, sensor do
desconectado, hipotermia/h ipertermia, indicação do modo
alimentação, indicaçáo das temperaturas do ar. Deve poss
indicaçáo visual do status ligadc/des ligado do aparelho;
possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos
horas; canegamento automático do tipo flutuante incorporad
Acompanha o equipamento, no mÍnimo; carro de transporte
maca, com altura ajustável, resistente à choques

\./

\./

manômetro, supoíe de soro com altura ajustável,
para colocaçáo e periféricos; cabos de ligaçáo, tubo de
com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionad
material atóxico e demais componentes necessários
instalação e
elétrica 220v

funcionamento do equipamento.

Y
Sampaic, rt* 174ü - J.ô andar * Lagoa §ece - CEP: 63.CI4ü-üS# * Juaz*ir* do l.lnrt*,/C§, Í:üile; ifrg)3l*S-ll

11

modular com parâmetros modulares extraíveis
ao gabinete, sendo que deve possuir con

ambas medidas na diagonal. Resolução mÍnima de 600 x
pixels; Visualizaçáo simultânea de 6 (seis) ou mais formas

para apresentação de tendências no display de forma gráfica
tabular por um perÍodo náo inÍerior a 24 horas; SoÍtware
configuração e mensagens em português (BR);
audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 nÍveis
prioridade de alarme (alta, média e baixa); Possibilidade
atualização de software; Conexáo com tela escrava e
possibilidade de sistema que realize o
bidirecional entre os monitores e o prontuário eletrônico d
hospital HIS em formato HL7 ou similar; Possibilidade
seleção do tipo de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal
indicaçáo permanente na tela, do paciente selecionado; A
para transporte, embutida, escamoteável ou fixa sendo
neste último caso seu formato deve ser ergonômico sem

incorporada ao gabinete com autonomia mínima de 60
O display deve indicar o estedo da bateria, bem como se
equipamento está funcionando pela rede elétrica ou
bateria; Sistema touchscreen para seleçáo e
menus e parâmetros; O Monitor deve aceitar
ECG, Respiração, Oximetria, Temperatura, Pressão
invasiva (PNl), Pressáo lnvasiva (Pl),

e Pediátrico adomicroprocess emuso beirapata
leito ue atenda asq m imas:Ín Sistemseguintes especificações

diretamente
eespecÍficosindependentes, identificados cada módpara

Dis telacomplay ao deplana ncorporado gabinete
de cristal uido colorid matrizdelq TFT ouativa uperior,

mínimdimensóes deas 0" m deáximas 7', touch

sensor;

Asonda. formas de ond serdeverâo ustáveisauto-aj
osd utilizadosfunçáo parâmetros idadePossibil de seleção

cores diferentes cada de formpata onda.detipo ndicação
valores méricosnu e OSd decurvas parâmetros

com conexão d resautomática pectivo

ou arestas Íerir o Alimque possam usuário; elétricaentaçâo
utomáticaa tensãode naseleçáo faixa de Vca24000

contre d'Hzi a rEcProteçáo respingos 'ág
imo IPX dePossibilidedemÍnno

MONITOR
Neo, Adulto

configuração
os módulos

UND 3 í7.565,00 52.695,00

Av. Leãr:

si te : rvvd\,v"j uãz*ir*dofi orte.ce, ç*v. br
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(TNM), Saturação Venosa, Móduto de análise de
anestésicos, Débito CardÍaco ; Monitor do NÍvel de
(Brs) e Débito CardÍaco ContÍnuo. para esta proposte
monitores devem vir acompanhados dos seguintes módulos
ECG, Respiração, Oximetria Temperatura, Pressão ninvasiva (PNl), Pressão lnvasiva (Pt),
Espirometria, Medição do relaxamento muscular para
(TNM), Saturaçáo Venosa, Módulo de análise de
anestésicos, Débito CardÍaco, Monitor do Nível deC

mos. Deve acompanhar a proposta
cada monitor no mínim o: I Sensor Bis ou tecnologia similar, í
sensor de oximetria clip adulto, 1 sens or de oximetria
pediátrico e 1 sensor de oximelria wrap neonatal, sensor
temperatura pele, cabo para pressáo Não I nvasiva, Cabo
Pressão lnvasiva para transdutor de pressão. Critérios gerais*Devem acompanhar o equipamento todos os
necessários para o seu funcionamento em pacientes
e adultos; *O fornecimento deve incluir obrigatoriamente
Manuais de Serviço em qualquer lÍngua e mÍdia eletrônica
impressa para a Engenharia ClÍnica e Manuais de Usuário

(BlS ou similar), atém
funcionamento dos mes

de todos os acessórios para o

de man

\-/

\./

icial

para o equipamento contra defeitos de fabricaçáo, após o
definitivo da I nstituição. *Licitante deverá
Declaraçâo de que a assistência técnica será
diretamente pelo fabricante, sua filial ou representante,
empresa por ele autorizada, na área da reg ião da lnstituição,

com os custos de envío/retorno dos equipamentos

a área assistencial, bem como laudo de calibração in
segurança elétrica válido para um ano. *Garantia de 12 r

atcaÍ
caso

e

Item Especlficação Unid. Qtde. Marca/Modelo Valor
Valor Total

0001 - especiÍicações mÍnimas: que esteja em linha
produçáo pelo fabricante; nobreak com potência nominal de 1,
Kva; potência real mínima de 600 W; tensão entrad
11511271220 volts (em corrente alternada) com ,

automática; tensáo de saída 220 volts; alarme
bateria interna salada; autonomia a plena carga mÍnimo 1

novo, sem uso, reformado ou recondicionamento; garantia í

audiovis

considerandominutos deconsumo 240 wats; no mpossuir
06 tomadas saídade padrâo o deveráutobrasileiro; prod

UND 5 900,00 4.500,00

Total:

03- e

Item Especificação Unid. Qtde. Marca/Modelo Valor
Estimado Valor Total

0001

controle remoto, desumidificação, filtro antivírus, função sleep
selo procel, classe A, compressor, consumo 1 fwTny tz,Oi
vazâo de ar 500,timer, filtro de proteçáo ativa,
de ar saÍda regulável do ar, painel eletrônico,controle
temperatura, voltagem 220v1110v, conteúdo da
unidade evaporada,l controle remoto, dimensões

uto - cm ( axlxp) 26,2x79x19,5cm, garantia

Ar btus1 2.000 condicionado slip
einverter 'Ísticascaracterquente branco, baixoÍrio,

do
Íorn

prod

UND 4 2.500,00 10.000,00

0002
inverter, quente e frio, branco, caracterÍsticas baixo
controle remoto, desumidificação, filtro antivÍrus, Íunção sleep
selo procel, classe A, compressor, consumo ( kw/h) .timer,
de proteção ativa, direcionadores dê ar saÍda regulável doar

dcontrole temeletrônico, 122Ovlpainel 1peratura, voltagem
conteúdo da u nidade 1embalagem: controleevaporada,

9.000 btus - condicionado

fornecedor

UND 3 1.719,00 5. í 57,00

Âv. Leãn Samp;:i*. n* 1748 * 1o andar * i_aç*n S*r:a - C[fi: 63 .i]4*-il0íJ - -lue;eir* drs N*rlxlt.{: [*ne: i*S]-T1$$-l
sit* : www" j uaz*i i"ürlilnilrle. r*. q*y. b,"

4.500.00
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0003 Bebedouro de Coluna Gelágua
aproximadas do produto: 220v

especificação:
altura: 1.01 m largura: 32.00

profundidade: 32.00 cm profundidade: 32.00 cm, cor
tipo de água: material de plásticos e aço, com

UND 684,00 684,00

\./

\-/

térmica com oextern da
Produzid materialem altade resistência Revestimento
em oretan uepoliu (PU) auxilia iSnoq têrmico.olamento T

Ínimo, í5 litros. AlimentaçãoremovÍvel. Capacidade de, no m
de

UND 4 348,00 1.392,00

0005 vazão mínimaCortina aÍ com controle
90e1 UND 1 606,00 606,00

refrigerador,

R verlical a branca capac
23inferior umalitros, Class Aporta. de energia.

ireezer ou deistema controle de tem
ou 220de 12

UND 2 2.210,00 4.420,00

nFreezer vertical, linha
mau246inferior litros Classe deAporta. Fuenergia.

ouireezer sistemarefrigerador de decontrole
de 12 meses. ou 220 v.

UND 2.232,00 2.232,00

temperatura, pés reguláveis, bivolt
A.

RA comdoméstico mÍnimcapacidade
275de itros mínim do 2Capacidade 5refrigerador

mÍnimacapacidade Íreezerdo 60de cor cIt, branca,
porta ovos, controle de
Eficiencia

UND 1.641,00 1.641 ,00

1

Valor Total

e

ValorEspecificação Unid. Qtde. Marca/Modelo

Lote

Item

0001 ARMARIODEAÇo esp@
com 02 portas, 04 prateleiras, acabamento em epóxi, anti-
fenuginoso, tamanho í,98 x 0,92 x 0,42 em cor cinza

UND 5 700,00 3.500,00

0002
oblongo;
anatômico,
Capacidade

conforto
Peso de até

c

de

em Aço, pintura

garantid
1

assento e
da

encosto em Polipropileno;
UND 18 100,00 1.800,00

0003
carbono, assento e encosto em Polipropileno azul; medid
aproximadas: Altura Total: 84cm t 3cm, profundidade T
53cm t 3cm, Largura Total: 54cm t 3cm, Largura
46cm t 1cm, Altura Encosto: 33cm t 1cm, Largura

estrutura emem Polipropileno -

UND í8 90,00 1.620,00

0004
estrutura metálica tratada rosopor antiferrug por

em assentopintad epóxi e emencostopó, leno,prolipropi
azulcor

com de ferro

UND 3 450,00 1.350,00

0005

Tampo: MDP;Acabamento: Fita de borda; Gaveteiro: 2

Mesa escritório

em MDP, com

Altura:
Largura: 120cm; 60cm; Pés: Metalon

UND 4 300,00 1.200,00

0006
revestida de melamínico, MDP, com duas gavetas
fechadura e chaves, na cor azullcinza, dimensôes míni

Mesa paÍe omputador/Escritório (birô)

rmas
x0 75.

UND 3 290,00 870,00

0007 a para Computador:
melamínico, MDF, com duas gavetas com fechadura e

revestida

mÍnim 75.
UND b 290,00 1.740,00

0008
MDP, com duas gavetas, na cor azullcinza, dimens

melamÍ
ões mÍn

Itóriopara

x
UND 2 230,00 460,00

0009
de melamÍnico, MDP, com duas gavelas com fechadura
chaves, na cor azullcinza, dimensões mínimas : 1,20m x 0,62

(birô)Mesa para

UND 4 600,00 2.400,00

0010
Di

e tampo
70 cm

para lmpressora - estrutura em aço
UND 4 150,00 608€0

Av. í-eã* Süürpüiô. no 1748 - 1c ar':dar
site : v,rww.j uaz*i rodonorte.ce, Eorr" br
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mdf.
orapara uraestrut em carbon eaço tampo

Dimens ôes mÍ nimas; 70altura: cm, 50largura:
40 cm.

UND 1 150,00 150,00

í5.690,00

Lote e

Item Especificação Unid, Qtde. Marca/Modelo Valor Total
Ban queta para Parto pa ta I
conforto e a estabil idade pata até 200 kg; fabricado
Polietileno de Media Densidade PEMD sem emendas
frestas; Aberta na Írente, permite total visualização do
do paÍto;
pode ser

Equ ipado com uma bacia coletora e balde/tamborete UND 1 588,00 588,00usado no cháo ou sobre a cama PPP; design
do assento, permite total conforto para parturiente, ao mesm
tempo em que o

mInimas
cóccix e OSSOS da bacia ficam livres

588,00

\./

\./

* Laçon §eca - CHP; fi3.fi4ü-üüí) * )uaz:*ir* ri* l!*rte1üfi - í:on*: {ttg}31

: 06. e

Item Especificação Unid. Qtde. Marca/Modelo Valor Total
0001

com escala de pressão e temperatura; pressão máxima
trabalho de 1,5 Kg/cm2 que corresponde a 12loC; painel

mm altura;Dimensões externas: A= ,l .300 x L= 600 x p= 72

Câmara simples para de materiaisesterilizaçâo e
G abinete em dediversos; chapa com tratamentoaço
ecorrosivo emacabamento eletrostático;epoxi Câmara

em AIinox SIesterilizaçáo T bronzeemaço 304; ampa
internamente estanhado e compolido aistem aberturade
pedal; com deVedação perfil laVálvu desilicone; segurança

decontrole demeioporpressão contra peso
emlos tsManÍpu aoolante calorbaquelite amentofechpara

Res tubistência deular imersão nômMatampa; blindada;

cestos);

seletorachave de 3comtemperatura M Ín. Méd.içôespos (
Máx. e de) Cestos eminternosinstruçâo uso; inox Aaço

2304 ( Registro da câmpata drenagem limpeza
de internDimensões as:esterilizaçáo; Diâmetro 500de x

Vertical ade interna de 137 litros

6.000mm; 220Watts,

UND 1 19.945,00 19.945,00

0002
capacidade
0,00019 (0,

8cm; Calibraçáo a
interface Serial

deAnalttica bala an allticança
máxima node ntmomÍ 21 deLeitura on mÍ09

oumenor alRepetibilidade a 11mg). igu 0,
adeLinearid maisde menosou emPrato rnox2rg;0, aço

mdiâmetro tn imo de utomática e
LCD Deve bRS-232Cpossuir

mg e kg.
deveráo

emPesagem s, de máximoTempo estabilização
As4s utr d Ibalanças poss MNcertificação

a ser definida solicitante.

UND 1 8.114,00 8.114,00

0003

sistema de coluna intercambiável; faixa de condutividade
água entre íps/cm e 2Oys/cm, variável de acordo
quantidade de água produzida; ph entre 6 e I na saÍda;
rendimento da água deionizada é total, ou seja,
que entra, sai deionizada; reservatório de pequeno
dificultar o crescimento de fungos e bactérias;

resina de intercambio iônico, mangueira
alimentaçáo e manual de instruçôes; Volts: 220 - Dim.

colun em com term Ihora; pvc soldagem ndoplástica; icaçáo
dapuÍeza água deatravés srn alizadora(boa/ruim), lâmpada

toda a águ
volume

cartucho de

xLx cm: x1

rendimento 50 litros- especificaçôes

UND 1 1.057,00 1.057,00

0004 Lavadora ntou peças
em de PVCplástico àinerte dertgido, ação

icassulÍocrôm e de outras s deoluçôes limpeza,
capacidade
05ml.Sendo

501 de íOml OU 250pata pipetas pipetas
desol

UND 1 620,00 620,00

,fr;.t" L"ú* Sarnp;li*, ntL 1748 * i* andar
sit€:y/**l,'r. jrrtrzcirodsfi ortf; "ce,üfi v.Llr
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Item Especificação Unid. Qtde. Marca/Modelo Valor Total
a com duas prateleiras, cantos

estrutu ta em aço inóx, com acabamento polido. UND 1
mI 4.108,00 4.108,00

T 4.'t08

3.2-O valor máximo admitido para esta contratação é de R$ 611.662,00 (seiscentos e onze mil seiscentos e
sessenta e dois reais), de acordo com os preços constantes nas diversas propostas de Aquisição Oe equipamànto
emitidas pelo Ministério da Saúde, conforme àocumentos anexados aos autos do processo.
3'3'Não serão aceitos para fins de contratação, preços unitários superiores aos valores constantes no orçamento
acima, independentemente do valor total do lote.
3'4'Caso o licitante seja o prÓprio fabricante do(s) produto(s)/bem(ns), o mesmo deverá indicar na sua proposta
de preços inicial a marca de modo a não ser ideniiÍcado, nesíe caso, deverá incluir o r.rro;iúiôÀ pdó-íÀA,,
em campo da plataforma eletrônica destinado a esta finalidade.

4. PRAZO DE UGÊNCIA CONTRATUAL
4.1 ' O presente Contrato terá vigência até 31flil2122, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer
o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo.

5. DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO
5.1 'Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitaçÕes requisitadas pela Secretaria/Fundo competente,
devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, oú onde for mencionado nas respectivas Oráens de
Compra, Íicando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for eskitamente
necessária, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empreàa Contratada,
5.2'0s produtos deverão serentregues no prazo de ate 15 (quinze)dias, a contardo recebimento da respectiva
Ordem de Compra.
5.3 ' A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados por justo
motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitaçã0.
5.4'A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequàdo para tanto, sendo que os produtos deverão
estar todos em embalagens fechadas, contendo a identiÍicação da data de industrialização e o prazo de validade,
quando for o caso,
5'5 ' Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalações
condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos.
5.6 ' o recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos:
5.6.1 ' Provisoriamente, para efeito de posterior veriÍicação da conformiclade do produto com a especiÍicação;
5.6.2 - Definitivamente, após veriÍicação da qualidade e quantidade do proàuto, pelo setor iesponsávei peta
solicitação e consequentemente aceitaçã0.

6. ORIGEM DOS RECURSOS
6'1 ' As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, previstos nas
seguintes Dotações Orçamentárias:

orsão Unid. Orc. Projeto/Atividade Elêmqnto de Despesa
06 01 I 0.302.0003.?.024.0000
06 01 í 0. 302.0003.2. 024.0000 4.4.90.52.00

7. DO PAGAMENTO
(
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7 '1 ' O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administraçã0, obedecidas as requisições, emmoeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente ô certificado pelo setor competentelimitando-se o desembolso máximo em conformidade com á ãúóãrioirioade de ,..rrro, tinrnceiros, em prazo não
:ulerlor a 30 (kinta) dias contados da data de recebimento oosiiàoutos/serviços
7.2'o pagamento será efetuado através de Transferência aancâria,

8 - DAS OBRTGAçOES DA CONTRATADA

9'1 .A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato, obrigar-se-á a:

9.1.1 - Cumprir integralmente as disposiçÕes deste-lnstrumento e do Edital Convocatório,
8'1'2 - Responsabilizar-se pela perfeiçáo do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda responsável por

-qu.a§qu9r 
danos pessoais ou materiais, inclusive contra teróeiros, ocorridos durante seu fornecimento.

8'1'3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução
do objeto contratual, em particular no que s9 rgfgrg às contribuições devidas à previdência social, obrigaçoes
Trabalhistas, seguros e aos Tributos à Fazenda pública em geral,
8'1'4 - Manter, durante..toda a execução deste Contraó, e, compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na iicitaçao.
8'1.5 - Fornecer com presteza e dignidade o(s) produtoló1 ou;etó deste contrato,
8'í'6 - Aceitar nas mesmas condições conhatuais, aôréscimos ou supressÕes que se Íizerem necessários na
forma estabelecida no Art. 6s, § 1o da Lei n' g.666/g3, alterada e consolidada.
8^'1.7 - Entregar no prazo máximo de até 15 {quinze) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de
Compra, os produtos requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da
Secretaria/Fundo competente, ou no local indicado na antedita Ordem de Compra, sendo aj despesas com a
entrega de sua responsabilidade.
8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vie(em) a ser recusado(s) por justo motivo, sendo que o ato
de recebimento não importará em sua aceitaçã0,
8'í.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos deverão
estar todos em embalagens fechadas, contendo a identiÍicação da daia de indushializaçào e o prazo de validade,
quando for o caso,
8.1.10 - Caso a Contrata.nte venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de instalaçoes
condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos pondo-os a salvo de posôível
deterioraçã0.

9. OBRTGAçOES DA CONTRATANTE
9.1 . A Contratante obrigar-se-á a:
9.1.1 - Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bem como zelo no fornecimento e o cumprimento dos
prazos.

9.1.2'I'lotiÍicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s) objeto deste
Contrato,
9.1.3 : Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/Fundo Municipal contratante, a execução
do objeto contratual.
9'1.4 ' Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste lnstrumento, bem como zelar pelo
cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

10 - DAS SANçOES
10.1 'A Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sançÕes dos artigos 86 a 88 da Lei no
8.666/93, e suas demais alteraçÕes.

("
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í0.2 . o
sanções:

Atraso injustificado na execução do contrato, inadimplemento, sujeitará a Contratada às seguintes
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10.2.1 . Advertência;
10.2.2. Multas necessárias, conforme segue:
10'2'2'1 'o prazo de entrega.deverá seriigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a multa de 0,3%(hês decimos por cento) por dia de atraso,-ate o limite or ioy, tàà, por cento) sobre o valor da respectiva ordem
99 99!p", caso seja inferior a 30 (trinta) dias.
10'2'2'2' Multa de 200/o (vinte por ceíto1 sobre o valor da respectiva ordem de compra, no caso de atrasosuperior à 30 (trinta) dias.
10'2'3 ' suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a prefeitura
Municipal de Juazeiro do NoÉe/GE por prazo não superior a 0l 1oois1 anos.
10'2'4 ' Declaração de inidoneidade para licitar ou contratarcom'Administração Municipal, enquanto perduraremos motivos determinantes da puniçã0, ou até que seja promovida reabilitaçã0, p.rrnt.'-. própria autoridade queaplicou a penalidade.

10'3 ' A Prefeitura Municipal de Juazeiro. do Norte/cE, sem prejuízo das sançÕes aplicáveis, reterá crédito,promoverá cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber muúr, aplícadás ã resguaroar-se dos danos eperdas que tiver sofrido por culpa da empresa Contratada.

í1 . DA RESCEÃO
í1'í ' O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência administrativa ou por
infringência de qualquer das condições pactuadas
1^1'2'O não cumprimento das disposiçoes especiÍicadas no Contrato implicará automaticamente em quebra decontrato, ensejando rescisão administrativa prwista nos art. 77 a79 da Lei Federal g,666/93, reconhecidos desdejá os Direitos da Administraçã0, com relação às normas contratuais e as previstr, à, Lei ou Regulamento
dispostas no presente lnstrumento.
11'3'O contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial ou Extrajudicial, nos
casos de acerto em comum acordo por iniciativa de uma das paries, mediante aviso pór escrito com 30 (trintãÍOià,
de antecedência, sem ônus para ambas as partes,

12-DAGESTÃO E F|SCALIZAçÃO DO CONTRATO
12j ' A gestão do contrato será exercida por Representante da Administraçã0, formalmente designado pelo(a)
ordenado(a) de despesas, para acompanhar a execução do instrumento contratual, com vistas a p'romoçao dàs
medidas necessárias à fielexecução das condições prwistas no instrumento contratual.
12'2' A fiscalização da contratação será exercida por Representante da Administraçâ0, formalmente designado
pelo(a) ordenado(a) de despesas, ot, pessoa física ou jurídica contratada, com as'akíbuições de subsidlar ou
assistir o Gestor de Contrato, de acordo com o estabelecido no art, 67, dalei Federal n. g,666/1gg3.
12.2.1 'A Íiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer inegularidade, ainda que resultante de imperfeiçoes técnicas, vícios redibltórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade dos órgãos ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70, da Lei
8.666/1993.

13. DISPOSIçOES FINAIS

§&tpJ : ü7.ff74.#§ã /ffiffiffiâ-3.4

13.í . Este termo de referência visa atender as exigências legais para o procedimento licitatório na modalidade
Pregã0, em sua forma eletrônica, que será regido pelo Decreto Federal no 10.02412019, subsidiariamente pela Lei
Federal no 8,666/93, Lei Federal n0 10.520/02, ao que determina a Lei Complementar n"123/2006 e Lei
Complementar no 1 47 12014 e suas alteraçÕes constando todas as condiçÕes necessárias e suÍicientes, Íicando
proibido por este termo exigir cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam, ou frustrem o caráter
competitivo e estabeleçam preferências ou destinaçÕes em razão de naturalidade dos licitantes ou de qualquer
outra circunstância impertinente ou irrelevante para sua especificaçã0,

§
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13'2' Reproduza-se Íielmente este Termo de Referência/P§eto Básico na minuta do edital e seus anexos,

Juazeiro do Norte/CE - >»de Jv ltç1ç
de b)-)- 

.

Franc querque
de Despesas

Secretaria Municipal de Saúde
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A Prefeitura Municipalde Juazeiro do Norte, Estado do ceará.
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei no
8'666/93 e Lei n0 10.52012002, bem como às cláusulas . ronãiço., oa iroâaticiaoá pregão Eletrônico no
2022.06.28.1.
Declaramos ainda, que não ocoreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.
Assumimos o compromisso de bem e fielmente foinecer os produtos/bens especirúãoos no Anexo l, caso
sejamos vencedo(es) da presente Licitaçã0.
Qbjetp: Aquisição de equipamentos hospitalares, mobiliários e bens de informática destinados ao
atendimento das necessidades do Hospital São Lucas, através da Secretari, úúnúióál de Saúde de Juazeiro
do Norte/cE, conforme especificações apresentadas no abaixo.

_§

\-,
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Item Especificação Unid. Qtde. MarcíModelo Valor
Valor Total

0001

cúpula pela parte frontal da incubadora ê abertura frontal
toda extremidade para tratamento intensivo. Exclusivo
de amortecimento da cúpula para fechamento suave e

transparentê que permitir a simples e rápida tomada de raios

de alarme (áudio). Tecla de proteçáo do teclado

m icroprocessado digita
controla dotemperatura doambiente recém-nascido

nobase da do atajuste temperatura da(interior oucúpu la)
dotemperatura Modos depaciente, operaçáo:
do(temperatura a Sistemacontrolada) ualpela q

do a é controladatemperatura automaticamente umpor
de umconformetemperatura valor pré-estabelecido

rTcusuário; do RN(temperatura istemaScontrolada)
rndo équal, temperatura controlada automaticamente

da exercida sensorUMmedição por captaque temperatura
umconformedo rn, estabelecidovalorpele previamente

usuário (servo controle) ajustando automaticamente
do at,temperatura acrílicoemcúpula rente comtranspa

formatorebatida, trapezoidal melhorpara homogeneidade
lorca Cinco trincoscomportinholas Ía comabertupara

dostoquesimples cotovelos. atóxicasGuarnições para
de tubos, dedrenos, traquéias barespiradores e etc.lança
entrada específica nebulizador.paÍa totalLevantamento

evitaque possíveís acidentessegura, por bruscasquedas
guarn amortecer oição pata fechamento unto baseà Nível
ruído no dainterior conformecúpula estabelecido normapor

doLeito em materialpaciente sistemacomplástico

asem denecessidade desloca o seudopaciente ambiente
Trilhoconforto. proporcionaque suavedeslocamento do

fora da la compata cúpu trava delimitadora seg
eremovível paragaveta do chass ratosdecolocação

desistema e ro uatrosimplesajuste segu paÍa q posições
semleito a necessidade abrirde a cúpula trendelenburg

horizonta horizontalalta, ixaba e comPainelpróclive.
mostradoresTrêstoque. vlsuarssimples independentes q

mantêm constante dasvisualização

ajuste. Display em
numéricas. lnforma

eramadas reais dprog dasdisplays igitais doras atemperatu
da deepele cristal uidolíq (lcd)

lfaainformaçóes modoo de operaçáo
do equipamento aÍ modoOU(modo seryo controle).

dapataespecial ramadataliberação atétemperatu prog
Teclas do demodopata seleção modo servooperação: (rn)
modo at ndicador(ar) visual controledo te rmostático. eclaTr

da Tecla
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para seleçáo das funç6es. Contador de horas / min utos
segundos digital /cronômetro integrado ao painel.
independentes integrado ao painel para rein icialização
cronômetro e auto teste. Bateria interna recarregável
sinalização de falta de Memória dos últimosenergia.

de falta ,
programados em caso de energia. Alarmes
visual e sonora dos alarmes de hipotermia,
subtemperatura, sobretemperatura, falha no sistema, falha
circulação de ar na cúpula, falha de aquecimento, Íalta
energia, sensor rn desconectado, falha no sensor e cúp
aberta. características de desempenho modos de controle:
(ar) / itc (rn); faixa de trabalho no modo ar (atc): +20oc a
faixa de trabalho estendida até 39oc - modo ar (atc): +37oc
+39,0oc; faixa de trabalho no modo rn (itc): +34oc a +37
faixa de trabalho estendida até 39oc - modo rn (itc): +37,50 c
+39oc; resolução da programação e indicação dos
O,íoc; faixa de leitura do display ar e rn: doc a +5ooc;
máximo para o indicador de temperatura do rn +/-0,3oc;
máximo para o indicador de temperatura do ar: +/-í,Soc;
máximo para a temperatura de controle: +/-1 ,soc; tempo
aquecimento de 25oc a 36oc: 30 minutos.; gabinete/corpo
gabinete com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta
alta resistência (eletrostática a pó) que resiste ás limpezas
desinfecções. Possuir depósito de água e umidificadore removÍvel que evita criadouro de bactérias e facilita
assepsia diária e terminal. Gaveta para gelo
Regulador de vazáo que limita e controla da entrada
oxigênio. Duto para passagem de ar da cúpula por dentro
gabinete da incubadora de forma que o ar da cúpula não
contato com o painel eletrônico, evitando desta
impurezas indesejáveis dentro da cúpula. Acesso total ao
para limpeza e assepsia, ventoinha facilmente removÍvel
limpeza sem e necessidade de remoção do painel eletrôn
que evita as constantes remoções do painel, além de

ütrPJ: {37.Syq""ffiSã &s§â-3"4

prescrições
iec 60601-1-2

consideravelmente a mão de obra do profissional da
Entrada ampla de er exerno para reduzir o acúmulo de
expirado dentro da cúpula. Trava de segurança para
acidentes. Painel traseiro com entrada para cabo de energia
fusíveis. Caninho contendo quatro rodízios com
Acompa nha sensor de pele de alta sensibilidade para medir
temperatura do paciente, filtro para retençáo de micropa
(retenção de 0,5 mícron), pegador para locomoção do conj
cantoneiras protetoras contra impactos, suporte para soro
quâtro ganchos, sinalizador e distância das situações
alarmes através de led acima da incubadora para facilitar
visualizaçáo cabo de força kipolar e manual de
Equipamento fabricado e certificado conforme: normas técn
nbr iec 6060 'l-'l + srnsn6ta
pata segurança; normas

obrigatórias -
técnicas nbr

compatibilidade eletromagnética, prescriçóes gerais
segurança. Normas técnicas nbr iec 60601-2-19 +
obrigatórias prescrições rticulares para segurança
tncu recém

9
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DE para
dastratamento respiratóriaspatologias por oxigenoterapia

Devereém-nascidos. um fluxo da mpermitir Ar eistura de
e UM idiÍicada umaaaquecida controladapressão atrevés

decoluna ua eâg borbulha, ndoproporciona uma
ContínPositiva nasua Vias aereas CPAP de modo

lnvasrvo. Deve trpossu umid Mificador icroprocessado
dealarme denível eágua comsuperaquecimento

eletrônico microprocessado amantendo
Ía o PossuiCPAPadequada pa desensores ível de água

deválvulaalarme, de eescape pressão visualização digital
Devetemperatura vápossuir delvula dealÍvio ureseg nça

deocorrência uma oclusão ramono a válvuinspiratório, la
doalívio nácircuito limita o excesso de linhanopressão

atuartapa umacom deprojetada 7cml12O u mpressáo
8L/min. urr de
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reservatório de água que regula a pressáo do circuito em
(cmH2O) através de régua graduada. Neste
observa-se a mistura de Ar e 02 originando o processo
borbulha da água. Possuir Válvulas reguladoras de
para 02 e Ar, equipadas com manômetro, regulam a
de entrada para 3,5Kgf/cm2, protegendo o circuito do
Possuir Gorro Confeccionado em tecido de fibras
antialérgico com tecnologia que absorve a tra nspiraçáo da
permitindo uma rápida evaporação. Apresentar ainda
função, como gorro auxiliar com passagem para Íixação
circuitos do paciente e como banda de proteção ocular para
em fototerapias Acompanhar: Kit CPAP Nasal lnÍentil

\.,

\-,

0003
hiperbilirrubinemia neonatal, submetendo o paciente a
exposição à radiação concentrada no espectro azul, da
visível, tanto por baixo como por cima do leito. Aparelho
Fototerapia refletiva de alta intensidade, superior
microwatts/cm2.nm no centro do colchão, composto de

que se sobrepõe ao berço, jogando a luz de volta para
paciente e aumentando a irradiação. O sistema ainda

para guarda de material. O aparelho
desmontável e de fácil limpeza. Chave liga/desliga, fusÍvel
proteçáo e dispositivo de segurança palm

para monitoração da medida
irradiância. Horímetro para controle do tempo parcial
tratamento e do tempo de utilização total da fonte emissora
luz. O calor gerado pelo conjunto emissores de luz é
por um sistema de ar forçado. Deve possuir sistema
desligamento automático do aparelho em caso

normas NBR lEC6060í-1(segurança elétrica), NBR IEC 60601
2-S0(segurança em aparelhos de fototerapia) e NBR

u
de defontes luz de consumobaixo deconjunto eenergia

basena dedisposto um dedurabilidade, berço acrílico;
translúcido itir luzdepara perm ta opassagem pa paciente
lâmina deueadaarq comacrílico, rfície internasupe

compartimento

Acompanha radiômetro

sobreaquecimento maiortemperatura que Carro3goc)
rodízios de 4' com Íreio; elétrica: 220VAlimentação (60

localconforme de deCertificadoinstalaçáo; comacordo

Registro-160601 -2 lidade(compatibi eletromagnética).
ANVISA. BPF/ANVISA

tratamento

UND 3

0004
automatizado e possui sistema passa/falha; memória,
Deve acompanhar o equipamento no mínimo os

comunicaçáo para computadores, bateria recarregável e

acessórios: eabrasiva utivacondpasta untoeletrodos, conj
olivas de vá nos cabostamanhos, impressora,

Bera - equipamento que realiza teste AB

UND ,|

0005
em comredondoaço pintura epóx

2"com diâmetrode 2sendo freioscom em diagonal.
removível em traacrílico com uste densparente aj

ualmen DimensÕes: 75m x0, comprimento 0,40m uralarg

Para Acrílica - estrutura
pés com rodízios gi

UND 3

0006

do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento
filme radiográfico. Leito do recém-nascido conôtruído
meterial plástico rediotransparente com laterais rebatíveis e/
removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajuste
do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e
colchão de espuma de densidade adequada ao
paciente em material atóxico, com revestimento removível

elementopor lizadoloca naaquecedor dosuperiorparte
Possuir lateralbi no nogiro horizontalple para

man

leito

nas rmensoesd do êmEstruturaantialérgico berço. aço
tinta ouem similar, atravésmobilidadeepóxi rodÍziosde

freios ara-choque.pa ouLED LCD taDisplay pe nclinaçáo
etemperatura memóriadesejada;potência retepara nçáo

de calor irradequipamento comBerço

Sistema

UND 3

T
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- cama ppp com apoio de pernas

complemento da perneira removível. Com rodízios e
grades na regiáo do dorso, injetado e com acabamento
em poliuretano ou similar. Capacidade mínima de

CAMA PPP
calcanha ede coxas, coleta dedispositivo pata líquidos.

ivididad em no 3mtntmo dorso,seçóes; perneirasassento,

20
colcháo da cama.

UND 5

0007

oooS
de cristal líquido que realiza teste

os seguintes módulos: Produto de Distorção (pD) e
(TE). Faixa de itensidade em torno de 40 dB a 70dB

memório para no mínimo 200 exames e realizar a impressáo
resultado. Deve acompanhar o aparelho conjunto de olivas
vários tamanhos, impressora, software, cabos
comunicação para computadores, bateria recarregável e

automático com display

PDe
DeveTE, sistema defaixaapresentar passa/falha, frequência

defaixa deitensidade sa ídaestímulo, máxima. Deve

Otoacústica Triagem

UND 1

0009

duplas para evitar a perda de calor por irradiação; possuir
de segurança e/ou mecanismo de amortecimento

porta de acesso rebatível; possuir pelo menos 5
ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos
fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo
isolamento e a condição de leve pressáo positiva dentro
câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo
permitindo a passagens e posicionamento de circuitos
respirados, facilitando as menobras de intubaçáo, sem
as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais
cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para
paciente; suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas
freios; leito de paciente construído em material plástico,
e radiotransparente, permitindo o procedimento de
sem remover o paciente , ajuste do leito nas posições
de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula;

do leito para fora da cúpula, na parte
através de trilhos, com trava de segurança; possuir colcháo
espuma de densidade adequada ao conforto do paciente ;

de materiais atóxicos e auto extinguíveis; Não possuir
vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção;
de controle microprocessado de fácil acesso e remoçáo pa
manutençáo e calibraçáo, possuir display de LCD ou LEDs qr
apresente as informaçôes dos parâmetros monitorados
Servocontrole de tempeÍatura do ar ATC (Temperatura do
controlada) e de pele ITC ( temperatura do Rn
servocontrole continuo de umidade relativa do ar; alarmes
indicaçáo visual e sonoro de no mínimo : Alta

temperatura arlpele; Alta de circulação do

indicaçáo das temperaturas medidas e ajustadas de pele e
pelo menos. Memorização dos últimos valores programados
temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta
energia; sistema de circulação de ar dentro da
Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (l ou

emconstruído não-ferrosomaterial evitarpata oxidações
facilitar em acrílicoassepsia; decúpula transparente

pa
suavefechamento da la evitartecúpu pa acidentes;

de deslocamento

arlpele; Baixa
ta eHipoterm dodesconexâo nsorse àhipertermia, pele

de sensor, defaltafaltapaciente nergia
emautomático decaso alta desistema uratemperatura seg

tecla silencia larmespossuir para
ar

eq(estacionária)

duas

UND 4

\./

\-/

com modo de operação servo controlado através de
ligado ao RN e manual; relógio apagar incorporado; r

audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo;
de energia; falha na resistência
ou desalojamento do sensor no

de aquecimento; falta de
paciente. Deverá acompanhar

equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito
armazenamento de materiais diversos e haste para suporte
soro. v ou bivolt.

Arr. Leão Sanipaic, no 174ti - 1o ander * Lagoa Seca - C[P: tri.ü4ü-Cüú - J
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001 0 lncubadora de Transporte Neonatal - equipamento possui
cúpula construída em acrÍlico transparente, com paredes em
toda sua superfície para proteçáo do paciente contra perda do
calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e
dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de
acesso frontal e outra e acesso lateral, ambas com paredes
duplas; possuir portinholas com manga punho e guarniçÕes
autolaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para
passagem de tubos de drenos. Para choque que protege todo o
perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em
material plástico antialérgico com dimensões que permitam
adequada ergonomia para cinto de segurança em material
macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão
removÍvel, impermeável e de material atóxico e auto extinguÍvel
com densidade adequada, sem costura, prensada e capa
removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para
atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteçáo,
acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízio e freios.
Umidificação através de espuma sob o leito. lluminação auxiliar
com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de
retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a
monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir
controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente
interno da incubadora e controle de temperatura do neonato
mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir
alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de
energia da bateria, bateria em cerregamento, falta de circulação
de ar, alta/baixa temperatura do at, sensor do RN
desconectado, hipotermia/hipertermia, indicação do modo de
alimentaçáo, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir
indicaçáo visual do status ligado/desligado do aparelho; deve
possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4
horas; canegamento âutomático do tipo flutuante incorporado.
Acompanha o equipamento, no mÍnimo: carro de transporte tipo
maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos,
acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumÍnio tipo D ou E
para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e
manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira
para colocação e periféricos; cabos de ligaçáo, tubo de oxigênio
com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em
material atóxico e demais componentes necessários a
instalação e funcionamento do equipamento. Alimentaçáo
elétrica 220v ou bivolt.

UND 2

001 1 MONITOR MULTIPARAMETROS - Monitor multiparamétricc
Neo, Adulto e Pediátrico microprocessado para uso em beira de
leito que atenda as seguintes especificaçÕes mínimas: Sistemê
modular com parâmetros modulares extraíveis incorporados
diretamente ao gabinete, sendo que deve possuir conectores
independentes, específicos e identificados para cada módulo;
Display com tela plana incorporado ao gabinete de tecnologia
de cristal líquido colorido de matriz ativa TFT ou superior, de
dimensÕes mínimas de 10" e máximas de 17" touch screen
ambas medidas na diagonal. Resolução mínima de 600 x 60C
pixels; Visualização simultânea de 6 (seis) ou mais formas de
onda. As formas de onda deveráo ser auto-ajustáveis en
função dos parâmetros utilizados. Possibilidade de seleção de
cores diferentes para cada tipo de forma de onda. lndicação de
valores numéricos e curvas dos parâmetros de forma
automática com a conexão do respectivo sensor; Programa
pare apresentação de tendências no display de forma gráfica ou
tabular por um período náo inferior a 24 horas; Software de
configuração e mensagens em português (BR); Alarmes
audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de
prioridade de alarme (alta, média e baixa); Possibilidade de
atualização de software; Conexáo com tela escrava e rede
Dossibilidade de sistema que realize o interfaceamentc

UND 3

\-/

\-/

ou 220v
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\./

bidirecional entre os monitores e o prontuário eletrônico
hospital HIS em formato HL7 ou similar; Possibilidade
seleção do tipo de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal
indicaçáo permanente na tela, do paciente selecionado;
para transporte, embutida, escamoteável ou fixa sendo
neste último caso seu formato deve ser ergonÔmico sem

o usuário; Alimentação
na faixa de í00 a 24OVca -
d'água segundo norma IEC

no mínimo lPXl; Possibilidade de bateria interna
incorporada ao gabinete com autonomia mínima de 60 minutos
O display deve indicar o estado da bateria, bem como se
equipamento está funcionando pela rede elétrica ou
bateria; Sistema touchscreen para seleçáo e configuração
menus e parâmetros; O Monitor deve aceitar os módulos
ECG, Respiração, Oximetria, Temperatura, Pressão
invasiva (PNl), Pressâo lnvasiva (Pl), Capnog
Espirometria, Mediçáo do relaxamento muscular para
(TNM), Saturação Venosa, Módulo de análise
anestésicos, Débito Cardíaco; Monitor do Nível de

de age

(Brs) e Débito CardÍaco Contínuo. Para esta proposta

monitores devem vir acompanhados dos seguintes
ECG, Respiração , Oximetria, Temperatura, Pressão
invasiva (PNl), Pressáo lnvasiva (Pl),
Espirometria, Medição do relaxamento muscular para a

ou arestas que possam ferir
seleçáo automática de tensáo
Hz; Proteção contra respingos

(TNM), Saturação Venosa, Módulo de análise
anestésicos, Débito Cardíaco, Monitor do Nível de
(BlS ou similar), além de todos os acessórios para o
funcionamento dos mesmos. Deve acompanhar a proposta

cada monitor no mÍnimo: 1 Sensor Bis ou tecnologia similar,
sensor de oximetria clip adulto, 1 sensor de oximetria cl
pediátrico e 1 sensor de oximetria wrap neonatal, sensor
temperatura pele, cabo para Pressão Não lnvasiva, Cabo
Pressão lnvasiva para transdutor de pressão. Critérios
*Devem acompanhar o equipamento todos os

necessários para o seu funcionamento em pacientes

e adultos; *O fornecimento deve incluir obrigatoriamente

segurança elétrica válido para um ano. *Garantia de 12

para o equipamento contra defeitos de fabricaçáo, após o
definitivo da lnstituição. *Licitante deverá
Declaração de que a assistência técnica será
diretamente pelo fabricante, sua filial ou representante,
empresa por ele autorizada, na área da região da lnstituiçáo'
arcar com os custos de envio/retorno dos equipamentos

necessidade de

de

\./

02-
Valor TotalUnid. Qtde. Marca/Modelo

Valor
EstimadoItem Especificação

UND 5

0001 Nobreak - especificações mínimas: que esteja em linha de
produção pelo fabricante; nobreak com potência nominal de 1,5

Kva; potência real mÍnima de 600 W; tensão entrada
1'1511271220 volts (em corrente alternada) com comunicaçáo
automática; tensão de saida 220 volts; alarme audiovisual;
bateria interna salada; autonomia a plena carga mínimo 15

minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo

06 tomadas de saÍda padráo brasileiro; o produto deverá set
novo, sem uso, reformado ou recondicionamento; garantia 12

meses.
Total:

t'
rrv iri,c,Ç,,ipil", l,; llari ' i" ;ri;ü;':: i.isJi i..ti lLl) l,-; ir4ir'crii) -'-ir:a.,cirr;
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.ote 03 - Equip. Hospit. e Mobiliários

Item Especificação Unid. Qtde. Marca/Modelo
Valor

Estimado Valor Total

0001 Ar condicionado 12.000 btus - especificação: condicionado slip,
inverter, quente e frio, branco, caracterÍsticas baixo ruÍdo,
controle remoto, desumidificaçáo, filtro antivírus, funçâo sleep,
selo procel, classe A, compressor, consumo ( kw/h) 17,01.
vazâo de ar 500,timer, filtro de proteçáo ativa, direcionadores
de ar saída regulável do ar, painel eletrÔnico,controle de

temperatura, voltagem 220v1110v, conteÚdo da embalagem:
unidade evaporada,l controle remoto, dimensões aproximadas
do produto - cm ( axlxp) 26,2x79x19,5cm, garantia do
fornecedor.

UND 4

0002 Ar condicionado 9.000 btus - especificação: condicionado slip,
inverter, quente e frio, branco, características baixo ruÍdo,
controle remoto, desumidificação, filtro antivírus, função sleep,
selo procel, classe A, compressor, consumo ( kw/h) .timer, filtro
de proteção ativa, direcionadores de ar saída regulável do ar,

painel eletrônico,controle de tempêratura, voltagem 220v I 1 1Ov,

conteúdo da embalagem: unidade evaporada,l controle remotô,
qarantia do fornecedor.

UND 3

0003 Bebedouro de Coluna Gelágua - especiÍicaçáo: dimensões
aproximadas do produto: 220v allura'. 1.01 m largura: 32.00 cn
profundidade: 32.00 cm profundidade: 32.00 cm, cor branco
tipo de água: garrafáo, material de plásticos e aço, com 02

torneiras. bandeia de áqua removível.

UND 1

0004 Caixa térmica com termômetro: externo digital. Dados da caixa:
Produzida em material de alta resistência. Revestimento interno
em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico. Tampa
removível. Capacidade de, no mÍnimo, í5 litros. Alimentação do

termômetro através de pilha.

UND 4

0005 Cortina de ar - com controle remoto, vazão mínima de

1750m3/h. laroura entre 90 e 150cm.
UND 1

0006 - Freezer vertical, linha branca, capacidade
inferior 231 litros, uma porta. Classe A de energia.
freezer ou refrigerador, sistema de controle de temperatura
Garantia de 12

UND 2

0007 FREEZER - Freezer vertical, linha branca, capacidade nâc

inferior 246 litros, uma porta. Classe A de energia. Funçãc
freezer ou refrigerador, sistema de controle de temperatura,
Garantia de 12 meses. Bivolt ou 220 v.

UND I

0008 GEIÁDEIRA - Refrigerador doméstico com capacidade mínima
de 275 litros - , Capacidade mínima do refrigerador 215 lt, e
capacidade mÍnima do Íreezer de 60 lt, cor branca, Contendo:
porta ovos, controle de temperetura, pés reguláveis, bivolt.
Eficiencia de energia: tipo A.

UND 1

Total:\-/

Lote 04 -

Qtde. Marca/Modelo
Valor

Estimado
Valor TotalUnid.Item Especificação

5UND
0001 ARMÃR|OÉE AÇO Especificação : Armário de Aço Fechado

com 02 portas, 04 prateleiras, acabamento em epóxi, anti'
ferruqinoso, tamanho 1,98 x 0,92 x 0,42 em cor cinza

18UND

0002 Cadeira Fixa: material da estrutura em Aço, pintura epóxi, tubo
oblongo; assento e encosto em Polipropileno: modelo
anatômico, conforto garantido'
Capacidade de Peso de até 120k9

UND 18

0003 Cadeira fixa em Polipropileno - especificaçáo: estrutura em aço

cârbono, assento e encosto em Polipropileno azul; medidas
aproximadas: Altura Total: 84cm t 3crn, Profundidade Total:
53cm t 3cm, Largura Total: 54cm t 3cm, Largura Encosto:
46cm t 1cm, Altura Encosto: 33cm t 1cm, Largura Assento:
46cm t 1cm, Profundidade Assento: 42cm t 1cm.

UND 30004 Longarina - especificaçáo : com 03 lugares, armação de ferro,
estrutura metálica tratada por antiferrugioso por fosfatizaçáo

Av. l..eãc 5er-:",5;11, nô 17.,j8 - 1c ano;r '' Láüün Sei:+ - {.i:P: i13.Ü41: tljíl - il..::;*i:i., r.i': i',ir-'r'i-*.i{.i.' - i::i;trr': í
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4

0005TMesa de escritório : especificações mínimas; Altura: 75cm;l

lLargura: 120cm; Profundidade: 60cm; Pés: Metalon 50x30;l

lTampo: MDP;Acabamento: Fita de borda; Gaveteiro: 2 gaveta$

I em MDP, com duas chaves. I

UND

3

Mesa para Computador/Escritório (birÔ)

revestida de melamínico, MDP, com duas gavetas
fechadura e chaves, na cor azuUcinza, dimensóes mÍnimas

0006

UND

1,20mx0,62x0,75.

6
0007 lMesa gaÍa Computador: Especificação: revestida dq

lmelamínico, MDF, com duas gavetas com fechadura e chaves,l
I na cor azul/cinza, dimensões mínimas : 1,20m x 0,62 x 0,75. I

UND

2
0008 lMesa para Consuhório Especificação: revestida de melamínico,l

I MDP, com duas gavetas, na cor azullcinza, dimensões mínimasl Ul

l:1,00mx0,52x0,70.
ND

4

I

UND

0009

4
mpressora - estrutura em aço carbono e tampo

madeira/mdp/mdf. Dimensões mínimas; altura: 70 cm, largura
para

UND
40 cm.

,|
- estrutura em aço carbono e tampo

mdf. Dimensões mínimas; altura: 70 cm, largura: 50
001 I

UND
para

15.690,00Total:

\-/

\./

pintada em epóxi pó, assênto e encosto em prolipropileno,
cor azul

Av. Leào Senrpaio, no 174{i - 1c antlar- * l-egca Srca - L-EP: b3.ü4ü-tlú0 - .lLieizeirr:r rjo !"iorteiti: - l:tl'tÊ; (88)3l-qr-l'rÚ;
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Lote 05 -

Item Especificação Unid. Qtde. Marca/Modelo
Valor

Estimado
Valor Total

0001 Banqueta para Parto Vertical - desenvolvido para maximizar o

conforto e a estabilidade para até 200 kg; fabricado em

Polietileno de Media Densidade PEMD, sem emendas ou

frestas: Aberta na frente, permite total visualização do processo

do parto; Equipado com uma bacia coletora e balde/tamborete ,

pode ser usado no chão ou sobre a cama PPP; design especia
do assento, permite total conforto para a parturiente, ao mesmc
tempo em que o cóccix e ossos da bacia ficam livres
dimensões mínimas 50 x 50 x 35cm.

UND 1

Lote 06 - e

Marca/Modelo
Valor

Estimado
Valor TotalUnid Qtde.Item Especificação

UND 1

000í Antoclavé Vertical : Capacidade internà mÍnima de 137 litrosf
Câmara simples para esterilização de materiais e utensÍlios]

diversos; Gabinete em chapa de aço com tratamento antl
corrosivo e acabamento em epoxi eletrostático; Câmara d§
esterilizaçáo em aço inox AlSl 304; Tampa em bronze fundido,
internamente estanhado e polido com sistema de abertura po!
pedal: Vedação com perfil de silicone; Válvula de segurança Ç

controle de pressáo por meio de contra peso regulável;
Manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da
tampa; Resistência tubular de imersáo blindada; Manômetro
com escala de pressáo e temperatura; Pressáo máxima de
trabalho de 1,5 Kg/cm2 que corresponde a 127oC; Painel com
chave seletora de temperatura com 3 posiçóes ( Mín. / Méd. /
Máx. ), e instrução de uso; Cestos internos em aço inox AlSl
304 ( 2 cestos); Registro para drenagem e limpeza da câmara
de esterilizaçáo; Dimensóes internas: Diâmetro de 500 x 70Q

mm altura;Dimensóes externas: A= 1.300 x L= 600 x P= 72Q

mm; 6.000 Watts, 220 Volts,

1UND0002 BalanÇa Analltica de Precisáo - balança eletrÔnica analítica

001 0
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0003 Deionizador - especificaçoes mÍnimas: rendimento 50 litros por

hora; coluna em pvc com soldagem termoplástica; indicaçáo de
pureza da água (boa/ruim), através de lâmpada sinalizadora
sistema de coluna intercambiável; faixa de condutividade da

água entre 'lps/cm e 2ops/cm, variável de acordo con
quantidade de água produzida; ph entre 6 e 8 na saída; c

rendimento da água deionizada é total, ou seja, toda a águe
que entra, sai deionizada; reservatório de pequeno volume pare

dificuÍtar o crescimento de fungos e bactérias; acompanhE
cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de

alimentação e manual de instruções; Volts: 220 - Dim. Externas
(CxLxA)crn:70x14.

UND 1

0004 Lavadora de Pipetas : Conjunto contendo 04 peças fabricadasl
em plástico de PVC rígido, inerte à ação de mistura$
sulfocrômicas e de outras soluções de limpeza, conl
capacidade para í50 pipetas de 10ml ou 250 pipetas dq
O5ml.Sendo 02 depósitos para solução de limpeza, 01 cestQ
perfurado oara oioetas, 01 depósito sifão lavador. I

UND ,|

Total:

capacidade máxima de no mínimo 2109; Leitura de no mín
0,00019 (0,1mg). Repetibilidade menor ou igual a 0,1m9
Linearidade de mais ou menos 0,2m9; Prato em aço inox
diâmetro mínimo de 8cm; Calibração automática e display
LCD. Deve possuir interface Serial RS-232C
Pesagem em g, mg e kg. Tempo de estabilização máximo
4s. As balanças deverão possuir certiÍicaçáo do

\-/

Valor Total da Proposta: R$

Proponente:

Endereço:

CNPJ:\-/ Data da Abertura:

Horário de Abertura:,,...............
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias,

Locale Data:

Carimbo e Assinatura do Proponente

,{

siiC : t't'.v'.',;. jtr"; lC| : (.,iüi]' ri íi. . i- t .,rt;'v. t-,I

ê

Item Especificação Unid. Qtde. Marca/Modelo
Valor

Estimado Valor Total

0001 Bancada - com duas prateleiras, cantos arredondados, toda
estrutura em aço inóx, com acabamento polido. Medidas
mínimas: comprimento 200cm; largura 70cm; altura 90crn.

UND 1

Tota{:

Lote
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ANEXO lll
Pregão Eletrônico N0 2022.06.28.1

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXlll DO ART. 70 DA

coNsTlTulçÃo DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

A empresa

situada na ..,.,,.,

inscrita no CNPJ sob o n0 r.!.!.,.....!..i,..!..!!.,

.,, DECLARA, sob as penas da lei, Para

surtir efeito junto à Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, no procedimento licitatorio sob a modalidade

pregão Eietrônico, que não incide na proibição contida no inciso XXXlll do Art. 70 da Constituição da

\-/ República Federativa do Brasil.

Por ser verdade, flrma a presente.

Local, Data e Assinatura,

v

í
A';. Llãc Sentpaio, tt" i)'4-$ J.ó anriar'- Ltgoa Seça - Cl[P: ti:i.ü'iÜ-ÜÚij -- lr-iâ;Ê;i"i:] rlti i"1ct"iti Lli: - i'*n* ; ( it3)1.!.!t!r -ii:i,"'1

sitt : w',"riv 
" 
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

Contrato para a aquisição de equipamentos hospitalares,

mobiliários e bens de informática destinados ao atendimento

das necessidades do Hospital São Lucas, através da

Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte/CE,
que entre si fazem, de um lado o Município de Juazeiro do

Norte/CE e do outro

0 Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no

CNPJ/MF sob o n.o 07.974.08210001-14, através do(a) Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada

por seu(sua) Ordenado(a) de Despesas, o(a) S(a). Francimones Rolim de Albuquerque, residente e

\-, domiciliado(a) na Cidade de Juazeiro do Norte/CE, apenas denominado de CONTRATANTE, e de ouho lado

estabelecida na

, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o

e C.G,F, sob o no , neste ato representada por

, portado(a) do CPF no , apenas

denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação

na modalidade Pregão n0 2022,06.28.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n0 8.666/93, e suas

alterações posteriores, bem como com a Lei n0 10.520102 - Lei que Regulamenta o Pregã0, na forma das

cláusulas e condições seguintes,

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1 . Processo de Licitação na modalidade Pregão n02022.06.28.1, de acordo com as normas gerais da Lei

no 8.6ô6/93, e suas alteraçoes posteriores, bem como com a Lei n0 10.520102 - Lei que Regulamenta o

Pregã0, devidamente homologado pelo(a) S(a). Francimones Rolim de Albuquerque, Ordenado(a) de

Despesas do(a) Secretaria Municipalde Saúde.

I CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 . O presente lnstrumento tem como objeto a aquisição de equipamentos hospitalares, mobiliários e bens

de informática destinados ao atendimento das necessidades do Hospital São Lucas, através da Secretaria

Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte/CE, conforme especificaçÕes constantes no Anexo I do Edital

Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, conforme discriminado no quadro abaixo:

CLAUSULA TERCEIRA. DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILíBRO ECONÔMICO.FINANCEIRO

3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$ ...,....,.,.,.,.,. (............. ..........).

3.2- O valor do presente contrato não será reajustado.

3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do

contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que

objetivando a manutenção do equilibrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem

fatos imprevisÍveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da

execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando álea

R
v

Av. Leão Sanrpaio, nr' 17411 - 1o anCar - Legoa Seca - Cfir: 6i"ü"iíi-üi-,i0 * luazeirn ric i'lortr:,1ü[ - irrrt; (í8]3199 ii.ríii
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econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, lnciso ll, alínea "d" da Lei 8'666/93'

devendo ser formalizado através de ato administrativo'

3.4 . para a efetivação do que trata o item ánúrior, deverá a contratada apresentar requerimento formal à

Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econÔmicojinanceiro do(s) preço(s) do item(ns) que se

fize(em) necessário(s) para a justa remuneraçao do(s) fornecimento(s), devendo o referido pedido ser

acompanhado da(s) nota(s) fiscar (is) oe entraoa oa(s) àórcadoria(s), do per'rodo compreendido entre a data

da contratação e da rãiir]iáçá., qü. r.r, formalizado através de Termo Aditrvo, cuja publicaçãg q0 m9sT9,

em forma resumida, CI*rà àer providenciada pela contratante, em obediência ao disposto no § único, do Art'

61, da Lei no 8.ô66/93'

CLAUSULA QUARTA. DO PRAZO DE UGÊNCA CONTRATUAL

4.í . o presente contrato terá vigência alé31t1212022, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto

decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo.

CLAUSULA QUINTA. DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO

5.1 . Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitaçoes requisitadas pela secretaria/Fundo

competente, devendo os mesmos ser entregues junto g se.de desta, ou onde for mencionado nas respectivas

ordens de Compra, ficando a Administrrçáó nó direito de.solicitar apenqs aquela quantid-ade que.lhe for

estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contralada' 
,

5.2 . Os produtos deverão ser entregu.t no prazo de ate 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da

respectiva Ordem de ComPra'

5.3 . A Contratada flCará Obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados por

lusto motivo, sendo que o ato ão recebimento não importará a sua aceitação'

s.4 . A Contratada deverá efetuar as entregas em iransporte adequado para tanto, sendo que os produtos

deverão estar todos .Á Àrurtrgens fechadãs, contendo a identificação da data de industrialização e 0 prazo

de validade, quando for o caso'

5.S . Caso a prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalações

condizentes e compativeis para a guarda e armazenamento dos produtos'

5.6. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos:

s.6.1 . provisoriam.nú, pr" efeito de posterior verifica!ão da conformidade do produto com a especificação;

5.6.2 - Definitivamente,'apos verificaçào da lualidade'e quantidade do produto, pelo setor responsável pela

solicitação e conseqüentemente aceitação'

CLAUSULA SEXTA. DA ORIGEM DOS RECURSOS

6.1 . As despesas deste contrato correrão por conta de recursos oriundos do(e) Tesouro Municipal, previstos

na seguinte Dotação Orçamentária:

CLAUSULA SÉTIM. DO PAGAMENTO

7.1 . o pagamento dorprodutos fornecidos será efetuado pela Administraçã0, mensalmente, obedecidas as

requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo

,r,i.iirtrpãtente limitándo-se o desembolso máximo em conformidade Gom a disponibilidade de recursos

financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento

do produto.

7.2. O pagamento será efetuado através de transferência bancária.

v
l
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA

g.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente contrato, obrigar+e-á a:

g.1.1 - Cumprir integralmente as Ois'pôsições deste lnstrumento e do Edital Convocatorio'

g.1,2 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objefo deste Contrato, sendo ainda responsável

por quaisquár danos p.rror1, ou'materiais, indúsive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento'

g.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas.dívidas em favor de terceiros envolvidos na

execução do objeto cãntratrat, em particuiar"no qr. se referg 
99 

contribuições devidas à Previdência social,

óOiidçút Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral'

g.j,4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele

assumidas, todas as condiçÔes de habilitação e qualificação exigidas na licitação'

8.1.5 - Fornecer com pres[eza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato'

g.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acrescimos ou supressões que se fizerem necessários na

forma estabelecida no Art, 65, § ldda Lei n' 8.666/93, alterada e consolidada.

g.1.1 -Entregar no prazo maxi-mo de ate 15 (quinze) dias, a. contar do recebimento da respectiva ordem de

Compra, os produtos requisitados pelo setoi competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da

secretaria/Fundo compÀünt , o, no local indicado na antedita ordem de compra, sendo as despesas com a

entrega de sua resPonsabilidade.

B.í.8 - Trocar, ,, rr.. ã*pensas, o(s) produto(s) que vie(em) a ser recusado(s) por justo motivo, sendo que

o ato de recebimento não importará em sua aceitação'

g.1.g - Efetuar a entregà Oó(s) produto(s) em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos deverão

estar todos em embaiagenà fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de

validade, quando for o caso.
g.1.,;0 - Caso a contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de instalaçÔes

condizentes . .orpátüis para , grrrdu e armàzenamento dos produtos pondo-os a salvo de possivel

deterioraçã0.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

9.1 - A Contratante obrigar-se-á a:

g.1.1 . Exigir o ner cumõrimento do Edital e deste contrato, bem como zelo no fornecimento e o cumprimento

dos prazos.
g.1.2 -Notificar a CoNTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s) objeto deste

Contrato.
g.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da secretaria/Fundo Municipal contratante, a

execução do objeto contratual'
g.í.4 . Efetuar o, prg*.ntos devidos nas condições estabelecidas neste lnstrumento, bem como zelar pelo

cumprimento de todas as cláusulas contratuais'

GLAUSULA DÉCIMA- DAS SANçÓES ^^ -,- ,

í01:Á co.tratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei

no 8.666/93, e suas demais alterações.

10.2 -o Atraso injustificado na éxecução do contrato, inadimplemento, sujeitará a Contratada às seguintes

sanções:
10,2.1- Advertência;

10.2.2- Multas necessárias, conforme segue:

(
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10.2.21- O prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a multa de

0,3% (três décimos póióiiol por dia de"atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da

r.sp..ii6 Ordem de bompra, caso seja inferior a 30 (trinta)dias.

10.2.2.2- Multa oe zóv, trÀi. por r.nto1 sobre o vajor da respectiva ordem de compra' no caso de atraso

superior à 30 (trinta) dias.

10.2.3 . Suspensão temporaria do direito de participar em licitaçÕes e impedimento de contratar com a

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte por prazo não superior a 02 (dois) anos'

10.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da puniçã0, ou até que seja promovida reabilitaçã0, perante a propria

autoridade que aplicou a penalidade.

10.3 . A prefeitura úrn[úár de Juazeiro do Norte, sem prejuizo das sançoes aplicáveis, reterá crédito,

promoverá cobrança j;;iriá ;, extrajudiciar, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e

perdas que tiver sótriOo por culpa da empresa Contratada'

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA RESCISÂO

11.1 . Este contrato pooerá ser rescindido unilateralmente pela contratante, por conveniência administrativa

ou por infringência de qualquer das condiçoes pactuadas'

11.2 . O não cumprimento das disposições'especificadas neste contrato implicará automaticamente em

quebra de contrato, .nrejrnoo reicisáo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8'666/93'

reconhecidos desde iã .r oiiãitós da Administraçã0, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei

ou Regulamento dispostas no presente.lnstrumento'

11.3. o presente.óniiãtô e rescindívet ainJa, independentemente de qualquer interpelação Judicial ou

Extrajudicial, nos casos de:

11.3.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE;

11.g,2- lnadimplênciã Oi qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;

11.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta)

dias de antecedência, sem Ônus para ambas as partes'

11.1.4- No caso de não cumpriment. õ qr;úrer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir

prejudicada poderá rescindi-lo sem que setaçà necessário uma comunicação por escrito com a antecedência

definida no subitem anterior,

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1 -euaisquer alteraçÕes que venham , oóu.r neste lnstrumento serão efetuadas mediante Termo

Aditivo.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA' DA PUBLICAçÂO , - .õ ,^..i^L^\ .r:^ .iÍi, ,r^ m ^

í3.,1 - Este contrato deverá ser publicado por atixãção em local de costume, até o 50 (quinto) dia útil do mês

subseqüente ao de sua assinatura.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA- DOS ANEXOS

14.1 - lntegram o ó"r*t contrato todas as p.ç., que formaram o procedimento licitatorio, a proposta

apresentada pela contratada, bem como 
'evôntuais 

correspondências trocadas entre as partes,

independentemente de transcrição'

GLAUSULA DÉCIMA QUINTA'DO FORO 
Á

I

v
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15.1 . O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de

Juazeiro do Norte - CE.

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo

entre elas celebrado'e, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as partes e as

testemunhas abaixo firmadas.

Juazeiro do Norte/CE, ,

CONTRATANTE

CONTRATADA

CPF

CPF

\./

v
Av. Leão Santpaio, n(' 1748 - 1o anclar - Lagoa Sec; - CiP: nl;'fi40-0iiÜ - l

site I rnrw'rv.juazeirr:doncite,fÇ.Üov

uaze!rr dü tlorte/ft - fltre: (Íi8)3i9!-"ii6i
.br

TESTEMUNHAS:

1)

2)
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de 2020;
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PARECER ICO
tohaN

Interessada: Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte/CE

objeto: Análise das minutas do Pregão Eletrônico n'2022.06.28.1.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO. MODALIDADE MENOR PREÇO.

PREGÃO ELETRÔNICO. ANALISE JURÍDICA
DAS MINUTAS DO EDITAL DA LICITAÇÃO E
DO CONTRATO. INTELIGÊNCN DO ART. 38,

INCISO VI E PARAGRAFO UNICO DA LEI
8.66611993.

Trata-se de Comunicação Interna, oriunda da Comissão de Licitação do

Município de Juazeiro do Norte, que encaminha as minutas do Procedimento

Licitatório, modalidade Pregão, tombado sob o no 2022.06.28.1, objetivando a

aquisição de equipamentos hóspitatares, mobiliarios e bens de informática destinados

ao atendimentô das necessidaáes do Hospital São Lucas, conforme especificações

básicas apresentadas no Instrumento Convocatório, com o f,rm de análise cla

possibilidáde jurídica do procedimento e do teor das minutas do edital e do contrato,

mediante emissão do competente Parecer.

No âmbito desta Procuradoria Geral do Município (PGM), o

Excelentíssimo procurador Geral do Município incumbiu este procurador do

acompanhamento, assessoramento e representação judicial e extrajudicial da Comissão

de Licitação, bem como de quaisquer outros órgãos e entidades da Administração

Pública Municipal em relação às materias afetas a licitações e contratos

administrativos, nos termos da Portaria Oll2}2l - PGM, de 13 de agosto de 2021'

Logo, o procurador signatário é o competente para a análise do caso e

emissão do respectivo parecer juridico, nos termos do art. 38, inciso vI e parágrafo

único da Lei g.6661199r G.i dê ticitações e contratos Administrativos). sigo, então,

ao exame jurídico do caso concreto submetido à apreciação desta PGM'
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Conforme preconiza o parágrafo único do art. 38, da Lei no 8.666193, de 2l

de juúo de 1993, . üu, demais ãlteráçOes, as minutas dos Editais de Licitação, bem

como as dos Contratos, Acordos, Convênios ou Ajustes, devem ser previamente

examinadas e aprovadas por Assessoria Jurídica da Administração. -*

Av. i-eiír..r Sarnç;aio, ll'r 1.74S - l o ;l irdar .- l..aqi:;; Iin«: ' CEF. 6'i L4il iiil0 -' -lita;:':
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Como se sabe, de acordo com o art. 3o da Lei Federal n" 8.666/93, os
processos de licitação destinam-se a garantir o princípio constitucional da isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa à Administração pública.

Sabe-se também, que o procedimento licitatório deve ter curso e julgamento
com estrita observância aos princípios básicos da Igualdade, da publicidade, da
Probidade Administrativa, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento
Objetivo, da Legalidade, da Impessoalidade, e da Moralidade, previsto na própria Lei
de Licitações e no caput do Art. 37 daConstituição Federal.

verifica-se, outrossim, "in casu", a observância do disposto na Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, em seu art. '7", §2o, III, referente à informação
da Secretaria de Finanças, atestando a existência de recursos financeiros para o
pagamento das obrigações decorrentes do presente procedimento.

Dito isto, examinando o presente caso, nota-se que o certame licitatório em
exame processar-se-á sob a modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço,
devendo por isso respeitar, além dos ditames da Lei n" 8.666193, o disposto na Lei no
10.52012002, bem como o Decreto Federal n" 10.024/2019, que regulamentam a
prefalada modalidade.

Primeiramente, é requisito formal que o processo administrativo licitatório
há de atender é a devida autuação, na forma do art. 38, com protocolo e numeração.
Deve-se observar ainda a unicidade de numeração para atos administrativos vinculados
ao mesmo objeto, pelo que adoto para esses fins a Orientação Normativa no 02, de 1o

de abril de 2009, da Advoçacia Geral da União (AGUI.

Em se tratando de pregão, tem-se que o objeto da contrataçãohá de ser bens
e/ou serviços comuns, sendo aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos no instrumento convocatório, por meio de
especificações usuais de mercado. Tal disposição normativa consta no art. 1o, da Lei
n' 10.520/2002. Então, o gestor deve promover a devida definição do objeto a licitar,
qualificando-o, conforme o caso concreto, em bem ou serviço comum. Nesse ponto, há
de se observar a Súmula n" 177 do Tribunal de Contas da União (TCU)z. 7-
I Orientação Normativa no 02, de 1o de abril de 2009, da Advocacia Geral da União (AGU): Os
instrumentos dos contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um
único processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado rubricado, contendo
cada volume os respectivos termos de abertura e enceÍrÍrmento.
2 Súmula no l77/lClJ: A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da
competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o
princípio da publicidade, que envolve o coúecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da
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Ainda sobre o objeto da licitação, insta salientar que, na regulamentação
para serviços comuns de engenharia, o Decreto n" l}.o24dolô e p...-ptório em
dispor que o pregão eletrônico não é o meio hábil para contratações de obrâs (art. 4o,
inc. I).

\-

Da análise dos autos ora apreciados, constata-se a existência de justif,rcativa
pata realização do procedimento licitatório, bem como observa-se que a minuta do
Edital efetivamente preenche os requisitos traçados pelo Art. 40 d; Lei Federal no
8.666193, e suas demais alterações.

De igual forma, verifica-se que a minuta do contrato a ser firmado com o(s)
licitante(s) vencedor(es) encontra-se em consonância com o art. 55 da Lei de
Licitações e Contratos Administrativos.

O artigo 3o, inciso IV, da Lei 10.520102, prescreve que a autoridade
competente designará, dentre os servidores do órgão, o pregoeiro e sua equipe de
apoio. No caso, o Município de Juazeiro do Norte tem, no quadro de peisoãl da
Secretaria de Administração, notadamente na Comissão de Licitação, um profissional
competente e nomeado para o exercício das funções de pregoeiro oficial.

Sobre o trâmite do procedimento licitatório, hâ de ser obedecida na íntegra
a previsão do art. 6o do Decreto Federal n" 10.024/2019. Contudo, o trâmite regular da
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, depende impreterivelmente da iÃtrução
processual na forma do art. 8o, do Decreto Federal n" 10.02412019. Este parecer tem
como condição sine qua non o atendimento desses pressupostos.

Em relação à pesquisa de preços, almejando a defesa do patrimônio público
e a efetividade do Princípio da Eficiência, recomendo que seja cumprida, tanto quanto
possível, a Instrução Normativa do Ministério da Economia SEDGGD/SEGES n.
65120213, bem como o Acórdão do Tribunal de Contas da União n" 1.44512015 -
Plenérioa.2

licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada uma das
especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão.
3 https://www.in.gov.br/enlweb/dou/-/instrucao-normativa-s"g"r-7m"-n-65-de-7-de-julho-de-2O21 -330673635
a Entre as fontes da pesquisa de preços, devem ser priorizadàs o "painel de preços;'e as "contratações similares
de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa
de preços" em detrimento da "pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializadàs ou de
domínio amplo" e "pesquisa com os fornecedores", cuja adoção deve ser vista como prática suúsidiária.
TCU. Acórdão n" 1.44512015. Relator Ministro Vital do Rêgo. Plenário. Julgado em: 10106/2015.
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Ademais, incumbe registrar que este parecerista não tem a competência e o
conhecimento para análise das condições técnicas do edital, porquanto a análise que
ora se promove é tão somente sob os critérios legais e formais do edital do certamã e
da minuta contratual. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Contas da União
(TCU), notadamente nos Acórdãos n" 1.492/2021-Plenários, no lll/2015-plenário6 e o
no 186/2010-Plenário7 do qual se extrai a função do parecer jurídico: "O parecer da
assessoria jurídica constitui um controle sob o prisma da legalidade, isto é, a opinião
emitida atesta que o procedimento respeitou todas as exigências legais. O pareôerista
jurídico não tem competênciaparu imiscuir-se nas questões eminentõmente técnicas do
edital".

Igualmente se dáL no que tange ao quesito de discricionariedade da
contratação, notadamente a qualif,rcação e quantitativos que a unidade gestora pretende
contratar. Reitere-se, a análise é jurídica, não de conveniência e oportunidade, muito
menos da compatibilidade entre o objeto da contratação e o atendimento ao interesse
público específico.

Portanto, estando tudo de conformidade com a legislação acima
mencionada, após o atendimento integral e irrestrito das sugestões e recomendações
relacionadas neste parecer, sanando-se integralmente os autos, opino pela
possibilidade de realização do referido procedimento licitatório, fazendo-se menção ao
rigoroso cumprimento do que estabelece o Edital suso mencionado, devendo, para
tanto, proceder a respectiva publicação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

É o parecer, salvo melhor juízo.

hazefuo do Norte/CE,z8 de juúo de2022.

íUraá
Edison Teixeira Silva

Procurador
OAB/CE n" 34.937

s TCU. Acórdão n" 1492/2021. Relator Ministro Bruno Dantas. Plenií,rio. Julgado em:23106/2021.
6 TCU. Acórdão n" l8l/2015. Relator Ministro Vital do Rêgo. Plenário. Julgado em:04/0212015.
7 TCU. Acórdão no 186/2010. Relator Ministro Raimundo Carreiro. Plenário. Julgado em: 10/02/2010
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GOMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO

AVTSO DE LICITAÇÃO
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AVISODELICITACÃo
colt,lrssÀo

FolhaNo

\-/
objeto da Licitação: Aquisição de equipamentos hospitalares, mobiliários e bens deinformática destinados ao-atenJimÃto das-necessidades do Hospital são Lucas, através da
ff][ifiity*1,.:rr#,Í.r r"ou, aeiuar.i"o do Norte/cE, confor-Ã...p".rn.ações constanres

Modalidade - pregão (Eletrônico)

Tipo - Menor preço

Edital N'2022.06.28.1

o Pregoeiro oÍicial do Município de Juazeiro do Norte, Estado do ceará, no uso de suas atribuiçõeslegais' toma público, para .àon."i-.nto dos interássados, que estará realizando, através daplataforma eletrônica.www.bllco-prur,"o-, por intermédio dã got; oe-Licitações do Brasil(BLL)' certame licitatório, na modalidade prégâo ," íoii.oa.?g.r,aoiúo .r.trônico, cujo objeto éa aquisição de equipamentos hospitalares, -mobilirários 
e bens de informática destinados aoatendimento das necessidarles do Hóspital sáo Lucas, u*re, da secretaria Municipal de saúde deJuazeiro do Norte/cE, conform. .rpàifi"rço.rup..r*tãaas junto ao Edital convocatório e seusanexos' com aberturamarcadapata õ dia 12 de juliro d, íozz,-upartira". õq,oo horas. o início deacolhimento das propostas comerciais ocorrerá á partir do dia 30 de juúo de 2022,às 09:00 horas.Maiores informações na sede da comissão Permánente de Licitação, sr," ;Ã. Leão sampaio, no1748 - lo andar -Lagoa seca - cEP: 63.040-000, peto teierone (gg)3 lgg-0363,no ho*írio de 0g:00às 14:00 horas ou ainda pelo e_mai l: cpl@iuazirá;;.;;;:;;.

Juazeiro do Norte/CE, 2g de Juúo de 2022

I&:_
Marcos r,&",Leite Tavares

Pregoeiro Oficial do Município

1748 - le anciar * Lagr.;a 5eca C[pt ô] Jui,:*io ítü lt14;ia1 ,ü,.iü-üü(i *
Av. Li:iic Sanrcaio, no

sito : u/wt v.luiizerrociont;t tE:.r:e: ,gov"br
i:cnr: ; (813)3 i 9g-íjl6 j
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INCORPORADORA LTDA
Tornâ públjco que requereu do
INSTITUTO DO tr,E IO AI\4BIENTE
oo tvtutttcfpio 0E cÁucAtÁ
tt4AC, LICE}JÇA PREVIA, paÍa
construçào civí1, de Residencial nô
lu',unicipio de Caucaia nã Rua 7 rie
JLtll\o.427 teíeno l0 Bâitro lcarai,
Caucaia,Ce.
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SITE:

PREFEITURÁ MIJNICIPÂL DE JUUEIRO DO NORTE
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Sendo assim, o requer imenro foi INDEFERIDO, semjulgamento do merito, por ausência de documentos íundamentais,
nos termos do art. 265 da Lei Complementar g3/ZOl3 (Cadigo
Tributário Municipal).

Juazeiro do Norte/CE ,29 d.e junho 2OZZ

Joana D'arc Lourenco da Silva

Presidente da Junta de Impugnação

Porraria n" 0Z7O/ZOZT

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DEJUAZEIRO DO NORTE

Aviso de Julgamento Complementar _ ptegão Elerrônico no
7L)22.04.19.l. O Pregoeixr Oficinl do À4unicípir-r cir:Juazciro .lc, Norre,
Esrtdo cJo Cenrír. no us().lc suas nrribuici-res lcgai_s, torrra públicu,
para conheciirrento dos interesslcir"u, ciue conchriu o julgarnenrc, final
rlo Pregiio n., ZL-122.04.19..1, senrio o sesuinre: LICIITANTE
REVÍAir,*IISCENTÊ VITNCEIIOR _ CTASA DI_, APOIO TERRA

inscliro no ÇspJ n., l2.l 17. I 55//000,-0T ch.ssif16n616
izi.rlrclo o vak,r estinrâdo r-le Il$ 135.C00,1)0 (cenro e

Isto posto, comunica que o referido processo será arquivaclo,
sem obstar o direito do requerente cle, posteriormente, requerer o
que achar de direito.

Pelo presente, notificamos Vossa Senhoria cla DECISÃO
ADMINISTRATIVA profericla pela Junta cJe Impugnação Fiscal _
JIF, l" Instância.

trinrir e cinc. ,rir teais). A rcferiih enrpresi.l Íirra ilec'iracll hahilira.r:r
J:or cut.llprilnentr: integral as exigêrrcias rl-r Eclital (]onvr-..:nttirio.
lrrlaiorcs infcr,.nações .. enclercco cletrônic.: bllctrrnpras.c.m, por
irrterrneclio d:r Bolsa ile Licirtciies c{o Br;rsil (ilLL). Jnfrrrrnac(ies
pr.rclglrio.ser ohricl:rs ainch pelo telefiine (tj8)31g9-036 3. Juazeiro drr
Nortc,,"CE. 23 ric junho rlc 2022, L,{ar:cos \Vcsley l-e_itc Tal.ares _
Prcxocíro Oficial do Município
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ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Aviso de Licitação - Pregão n" 2022.06.2g.1. o pregoeiro oficiar rlo
io de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas

atribu ições legais, torna público, para conhecimento clos interessados,
que estará realizando, através da plataforma e letrôn ica
www.bllcompras.com, por intermedio da Bolsa de Licitações do Brasil
(BLL), certame licitatório, na modalidade Pregão n" 2022.06.28.1,
do tipo elerrônico, cujo objeto é a aq ruisição cle equipamentos
hospitalares, mobiliários e bens de iníormática destinados ao
atendimento das necessidades do Hospital São Lucas, através da
Secreraria Municipal de SaÍrde cle Juazeiro do Norte/CE, conforrne
especificações apresentadas junto ao Eclital Convocatório e seus

Aviso de Interposição de Recursos _ Concorrênc ia t ZOZZ.O4.06.l
- o Presidente da cornissão permanenre de Licitaçâo c{a prefeitura
Municipal de Juazeiro clo Norte/CE, no Llso cle suas anibuições legais,
torna púrblico para conhecimento dos interessaclos que a empresa C)
Ii EMPREENDI}!4ENTOS CONSTRUCÕES T STRI COS LTDA
i^gress,u c()nl recllrs.r aclr,i^istratir,tr ju^t* a. jurganrellto .la í:rse cre
propí)stas .* precc's do certame Licitatório modaridarJe concorrência

-,n' 
2022.04.06.1. As clemais licitantes parricipanres ficam clescle já

convocadas â âpresentarem as sLlas contrarrazões, se assim desejarem,
no prazo previsto na Lei Feder.aln" g.666/93. Maiores informações
na sede da Comissão de Licitação, sito à Av. Leão Sampaio , o" l74g -
l" andar - Lagoa seca - cEp: 63.040-000, no horário de 0g,00 às
14:00 horas ou pelo telefone (gg) 3199-6rU3. Juazeiro clo Norte,/
CE, 27 de junho deZO2Z. Raimundo Emanoel Bastos de Calclas
Neves - Presidenre da Comissão permanente de Licitação. 

l

anexos, com abertura marcada para o clia 12 de julho de ZOZZ, a
partir das 09,00 horas. O início de acolhimento clas propostas
comerciais ocorrerá a partir do dia 30 de junho de ZO2Z, às 09,00
horas. Maiores informações na se.le da comissão pernranente cle
Licitação, siro na Av. Leão Sampaio , n" l74g- lo anclar _ Lagoa Seca
- CEP, 63.040-000, pelo telefone (gg;:1994363, no horário de 0g:00
às 14:00 horas ou ainda pelo e-mail: cpl@juazeiro.ce.gov.br. Juazeiro
do Ncrrrer/CE, 28 de junho de ZOZZ.Marcos Wesley Leite Thvares _
Pregoeiro Oficial do Município.

EXTRÂTO DE ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL

I O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGTAO
DEJUAZEIRO DO NORTE,/CE TORNA PUBLICO O EXTRATO
DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N"
2019.06.07.ol,/cpsMJN, DECORRENTE DO PREGÃO
ELETRONICO N" 20]9.03.I3.oI,/CPSMJN, CUJO OBJETO E
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO,
DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE
ALIMENTAÇÃO, ELETRÔNICO, MAGNETICO OU DE
SIMILAR TECNOLOGIA EM PVC, EQUIPADO COM
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